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RÉSUMÉ

L’adoption d’une technologie a différentes répercussions sur un système de

santé. Une technologie diagnostique se sctbstitue rarement à une technologie

existante. E1]e devient souvent un complément. L’arrivée du tomodensitomètre

(TDM) et de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) en témoigne. Une autre

technologie d’imagerie médicale est en émergence dans les hôpitaux la

tomographie par émission de positrons (TÉP). Il devient de plus en plus urgent

de préciser de quelle manière cette technologie devrait être diffusée au Québec.

Pour faciliter la prise de décision. plusieurs pays industrialisés, paiicuIièrement

leur ministère de la santé, ont favorisé le développement d’organismes ou

d’agences d’évaluation des technologies. Les évaluations des appareils en

imagerie médicale diagnostique se préoccupent de la technique, la précision

diagnostique, l’impact thérapeutique, l’impact sur la santé et l’impact

économique. Le résultat de l’évaluation devrait permettre de définir le stade de

développement de la technologie. L’étude peut conclure que la technologie a un

statut expérimental, innovateur ou clinique.

Les matières premières des analyses sont les études publiées dans les revues

scientifiques spécialisées et les rapports des agences ou organismes se

spécialisant dans l’évaluation des technologies de la santé.

Au Québec, l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention

en Santé (AÉTMTS) a rendu public le rapport sur la tomographie par émission de

positrons en octobre 2001. Le document recommandait la diffusion de la

technologie et suggérait au ministère de la Santé et des Services sociaux de

rédiger un plan directeur pour le déploiement de la technologie.

Le but de cette recherche est d’examiner la possibilité de déployer cette

technologie au Québec. Dans cette recherche. le processus danalyse et de
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production d’une étude d’évaluation sera examinée. Le portrait québécois, en

terme de besoins et de ressources, sera présenté. Un plan de déploiement de ]a

TÉP selon les données probantes et les résultats d’évaluation consultés sera

proposé. De plus, une analyse du rôle, des forces et des faiblesses, des rapports

d’évaluation dans la prise de décision sera réalisée.

Mots clé : évaluation des technoloaies, tornographie par émission de positrons,

imagerie par résonance magnétique, tomodensitomètre, critères d’allocation,

régulation des technologies de la santé



J’’

ABSTRACT

The implernentation of a novel technology has several impacts on the health care

system. A diagnostic technology rarely replaces an existing one; it is ofien

complementary to the older one. This was exemplifled by the implernentation of

computed tomography scanner and the nuclear magnetic resonance. Another

medical imaging technology is coming: positron emission tomography (PET). It

is urgentÏy needed to assess how this new technology shouÏd be put into practice.

In order to facilitate the decision-making process, several industrialized

countries, notably via their health care ministry, have created health technology

assessment agencies. The assessrnent of medical imaging apparatus is concemed

with technical aspects, the diagnostic accuracy, the therapeutic impact,

therapeutic resuits and the econornical impacts. The results of an assessment

should allow to define the status of the technology. An investigation can qualify

the technology status as experirnental, innovative or clinically relevant.

The analyses are based on studies published in specialized joumas and on

reports published by health technology assessment agencies.

In Québec, the Agence d ‘évaltiation des teclinotogies et des modes d intervention

en santé (AÉTIVUS) issued a report on PET in October 2001. It was

recomrnended to the health care department that the technoÏogy should be put

into practice and that an implementation plan shouid he prepared.

The goal of the present work was to examine the possibiiity to implement this

technology in Quebec. In the present text, recommendations for an analytic

procedure and the subsequent production of a formai report wiIl be formulated.

Specific needs and resources of the province of Quebec wilI be presented. An

implernentation plan of TEP taking into account evidenced-based medicine and

the results of the assessment reports vili be proposed. In addition, we wiii
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address how the decision—i;aking process is influenced by the strengths and

weaknesses of the available technology assess;nent reports.

Key worcls: heaÏth technology assessment, positron ernission tomography,

nucÏear manetic resonance, computed tomography scanner, alÏowance criterion,

reLzulation ofheahÏi care techno1oies.
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INTRODUCTION

Dans la société moderne, les développements technologiques sont nombreux et

fréquents. Presque chaque jour le journal rapporte la découverte d’une nouvelle

molécule ou technologie. Les ordinateurs s’intègrent de plus en plus aux

appareils électroniques. Des changements sont apportés dans la vie de totis les

jours et il est possible de s’imaginer le nombre de développements en haute

technologie dans le domaine médical.

Les agences d’évaluation des technologies de la santé ont été créées pour suivre

ces développements et en évaluer les capacités en termes d’efficacité et de

rendement, en considérant les coûts ainsi que la peiliiieiice de diffuser ou non ces

technologies. Les études complétées, les recomm andat ions sont acheminées aux

instances gouvernementales. Ces dernières utilisent cette information pour

décider du déploiement ou non de la technologie. En somme, l’évaluation des

technologies tend à diminuer l’incertitude quant à l’utilisation d’une technologie

(Henshall, 1997).

Au Québec, l’Agence «évaluation des technologies et des modes d’intervention

en santé (AÉTIVIIS) réalise ce type d’études. En 2001, elle publiait son rapport

sur la tornographie par émission de positrons (TÉP), produit à la demande de la

Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et du Conseil

québécois de lutte contre le cancer (CQLC).

Afin de proposer un plan de déploiement de la TÉP pour le Québec, une analyse

des rapports publiés par d’autres agences et des publications scientifiques

récentes a été effectuée. Une adaptation aux conditions et au contexte québécois

est réalisée. Plus spécifiquement, la recherche a porté sur le transfert des

recommandations positives d’un rapport d’évaluation pour l’implantation et la

diffusion d’une technologie et l’élaboration d’un plan de déploiement.
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Parmi les prémisses présentées par l’AÉTMIS. cetïaines n’ont pas évolué selon

les prévisions et rendent le déploiement un peu plus complexe. Aussi, l’approche

est diFférente ROUf la quantification des besoins d’une technologie diagnostique

en comparaison avec une technologie thérapeutique. Souvent une intervention

chirurgicale ne peut être réalisée qu’une seule fois. Il en est autrement pour les

analyses diagnostiques. De plus, une technologie diagnostique se substitue très

rarement à une technologie existante. Elle en devient plus fréquemment un

complément, générant un coût additionnel pour le système de santé.

La TÉP est une technologie reconnue dispendieuse. Aux États-Unis, un examen

est remboursé entre 2 332 $ et 4 000 $ canadiens (Auntminie, bulletin 58936).

Ses indications et ses conditions d’utilisation en font une technologie

diagnostique particulière. Plusieurs pays ont reconnu cet examen diagnostic,

mais le plus souvent dans des conditions contraignantes et restrictives (AÉTMIS,

2001; flynn, 1996).

Au Québec, la technologie est utilisée cliniquement depuis 1999 mais sa

difftision fait encore l’objet d’études. Le plan de déploiement est conditionné par

le fait que le p;oduit radiopharmaceutique émetteur de positroils (PREP) n’a pas

de statut commercial au Canada. La technologie est encore en développement

tant au niveau des capteurs que des composantes informatiques nécessaires à la

reconstntction et à la fusion des images.

Ce mémoire visera à répondre à la question suivante: quel devrait être le plan de

déploiement de la TÉP selon les données probantes et tes résultats des rapports

d’évaluation consultés ? Le contexte québécois sera présenté. Les informations

contenues dans les principales études publiées sur la TÉP seront analysées pour

les adapter au milieu québécois.
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LE CONTEXTE QUÉBÉCOIS

Comme plusieurs organismes gouvernementaux, le ministère de la Santé et des

Services sociaux (MSSS) est responsable de la coordination et de la régulation

du système de santé (Gvt Qc, 2001). Le MSSS est régi par la Loi sut la santé et

les services sociaux qui précise qu’ un établissement ne peut oFfrir de nouveaux

services dont la nature nécessite des ressources profèssionnelles ou des

équipements ultraspécialisés, ni acquérir certains équipements ultraspécialisés,

avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre. Les nouveaux services ou

équipements nécessitant son autorisation sont identifiés dans les règlements.

Ainsi, en imagerie médicale, le tomodensitornètre, la résonance magnétique et le

tornographe par émission de positrons sont des équipements dont l’acquisition

requiert l’autotisation du ministre de la santé et des services sociaux.

Le Service du développement et de l’évaluation des technologies de la Direction

de l’organisation des services médicaux et de l’excellence clinique de la

Direction générale des affaires médicales et universitaires du MSSS conseille les

autorités du réseau de la santé sur les équipements. Il participe ati maintien et au

développement dti parc technologique. Également, il a le mandat de conseiller le

ministre sur les développements technologiques et particulièrement sur les

technologies émergentes dans le domaine des équipements médicaux (Gvt Qc,

2003). Le concept de technologie biomédicale est cependant plus large et

englobe les médicaments, instruments, appareils, substances, procédures

médicales et chirurgicales et techniques de soutien.
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L1 TOMOGRAPHIE PAR ÉMESSION DE POSITRONS (TÉP)

La TÉP est une technologie d’imagerie requérant des équipements sophistiqués

et un personnel spécialisé. Utilisée depuis les années 1970, elle est demeurée

longtemps un outil de recherche (Wagner, 1 998). Elle a connu des

développements majeurs particulièrement aux États-Unis, au cours de la fin des

années 1990. En effet, en 1998, le HeaÏth Care Financing Administration

(HCFA) devenu depuis le Centers for Medicare and AIedicaid Services (CMS) a

autorisé le remboursement d’examens spécifiques dans des conditions précises.

(http ://crns .hhs. gov/rnanuals/06c im/ci5 0. asp). Medicare est un programme

d’assurance maladie universel et obligatoire institué par la Loi américaine sur la

Sécurité sociale pour les personnes âgées et les personnes médicalement

handicapées. Un partenariat entre le gouvernement fédéra] et chaque état a

permis la création d’un système «assurance maladie au bénéfice des personnes à

faible revenu qui fut appelé Medicaid. Ce système procure à ces personnes les

mêmes services que ceux que Medicare prodigue aux plus de 65 ans. Le CMS est

l’organisme qui, après analyse, autorise le remboursement des examens dans ces

programmes. Conséquemment, les compagnies d’ assurances privées s’ appuient

en grande partie sur ses recommandations pour reconnaître les technologies

(Adams. 1999 etAetna, 2002).

En mai 2000, l’association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du

Québec (AMSMNQ) publiait un document, se basant sur la littérature

scientifique, sur l’utilisation de la tomographie par émission de positrons au

Québec (AMSMNQ, 2000). Ensuite, elle consultait la fMSQ afin de promouvoir

le déploiement de cette technologie. Dans le but de pléciSer les besoins et le

statut de cette technologie, la FMSQ constitua un comité d’experts de différentes

spécialités médicales (neurologie, cardiologie, radiothérapie, oncologie,

pneumologie et médecine nucléaire). Devant l’ampleur de la tâche, et suite à une

consultation auprès du CQLC, les responsables de l’AÉTIV[IS ont été consultés

sur la meilleure approche pour répondre aux attentes. Il a été proposé que

l’agence pilote le dossier avec l’aide du comité de spécialistes. L’AÉTMIS a
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accepté d’effectuer la recherche. Le groupe d’experts a été transformé en comité

aviseur lors de l’élaboration du rapport d’évaluation de la TÉ? au Québec. En

octobre 2001, l’AÉTMIS rend public son rapport et conclut que la TÉP peut être

déployée au Qctébec pour certaines utilisations cliniques.

Lj;s COMPOSANtES DE LA roMoc;RAI’IHE PAR IA1ISSI()N I)E Pf)SII’RONS (TÉP)

La TÉP est une technologie «imagerie médicale procurant une information

anatomo-physio logique. Les autres techniques telles que l’échographie, la

radiographie, la tornodensitornétrie (TDM) et la résonance magnétique (TRM)

fournissent des informations anatom iqites. La tomographie par émission de

positrons (TÉP) utilise des isotopes radioactifs incoilorés i des substances

métaboliques et renseigne sur l’activité biochimique, le métabolisme cellulaire,

la physiologie et la pathologie de différents organes ou tissus. Cette technologie

s’ajoute aux équipements diagnostiques et de suivi des pathologies. C’est un

sujet d’actualité qui a également fait l’objet en 2001 d’une publication, en

Ontario, de I ‘Institute for Clinicai Evatuatii’e Sciences (ICES).

L tECIINIQUE

18Le principal radio-isotope utilise en clinique est le fluor-1 $ t F) obtenu a partir

de l’eau enrichie (H2180). Cette prodLction est réalisée à l’intérieur d’un

cyclotron (GonzaÏez, 1999) soit un accélérateur de patiicules. Les particules sont

orientées pour bombarder une cible et produire le nouvel atome radioactif. Le 18F

est recueilli sous forme d’une solution aqueuse et est extrait par chromatographie

échangeuse d’ions. Le 18F est ensuite, par radiosynthèse, intégré à une molécule

de glucose potii former le fluorodésoxyglucose (18FDG). Cette molécule sera

injectée au patient par voie intraveineuse afin de réaliser l’examen. Le ‘8FDG en

circulation dans le sang s’introduit dans les cellules, mais comme les cellules

cancéreuses ont généralement une activité métabolique accrue, il se trouvera en

quantité plus élevée dans ces cellules. Le ‘8FDG est phosphorelé par l’enzyme

hexokinase en FDG-6-PO4 (Czernin. 2002 et Fahey, 2001). Comme cette
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molécule n’est pas métabolisée dans le cycle de glycolyse, elle s’accumule dans

la cellule. Le produit radioactif émet des positrons qui, pratiquement

instantanément, rencontrent chacun un électron. Il y a annihilation des patiicules

de charge opposée et émission à un angle de I SO degrés de deux rayons gamma

de 511 keV d’énergie (Porenta. 1994; Turkington, 2000). L’acquisition de

l’image se fait généralement une heure après l’injection et nécessite de 40 à 70

minutes. Un détecteur capte les signaux et, par traitement de l’information, une

image du site, où est emmagasiné le ‘8FDG, est produite sur une console.

Bien qtte l’activité cellulaire soit un facteur important de la captation, il peut y

avoir détection de faux positifs car l’accumulation du ‘FDG n’est pas spécifique

aux tumeurs (flueltenschmidt, 200 1). Les leucocytes et les macrophages peuvent
Ix . .accumuler le FDG. Les conditions in flarnmatowes entrament une captation. Par

exemple, dans les cas de p11eu11on1e bactérienne, d’aspergillose,

d’histoplasmose, de sarcoïdose et de maladie granulomateuse, des faux positifs

peuvent être détectés (Stroobants, 2003). Également, occasionnellement, des

patients sont identifiés comme faux négatifs. Ces cas peuvent être générés par

l’incapacité de la technologie de détecter les masses de moins d’un centimètre

(Desai, 2003 ; Kalff, 2002).

CYcioi’iox

Les isotopes sont produits dans un cyclotron ou accélérateur de particules. Les

plus fréquents sont le carbone Il t ‘1C ) qui a une demi-vie de 20 minutes, l’azote

1 3 (tN) 1 0 mm, 1 ‘oxygène 15 (1 O) deux minutes et le F avec une demi-vie de

110 mimLtes. Pour obtenir le uF, une cible contenant de l’eau enrichie est

bombardée durant environ une heure et 590 à 630 mCi de 18F sont obtenus. Si le

bombardement est prolongé jusqu’à 90 minutes, la production sera de l’ordre de

700 à 800 mCi. Il est aussi possible de bombarder plus d’une cible ou, encore, de

répéter le bombardement (Alagona, 1994). Selon sa puissance, un cyclotron peut

produire des radio-isotopes pouvant alimenter plus d’une caméra. Dans le cas du
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18pDG, dont la demi-vie est de 110 minutes, le transport est possible et un

cyclotron peut alimenter 3 à 4 caméras (Keppler, 2001).

PRODuITs RADIOPHARMACEUTIQL’Es tl%atrnuas DZ SITRON5 (PREfl

Un produit radiophamaceutique est produit par synthèse. II est constitué de la

fusion d’un radioisotope et d’une molécule organique. Le laboratoire effectue la

synthèse du ‘8F et du glucose en ‘8FDG (Tochon-Danguy, 1999). Comme cette

étape prend environ une haire, l’activité résiduelle rcprésente 46 à 64 % de celle

obtenue après le bombardement. Donc, des 520 à 630 mCi, il reste 267 à 403

mCi. Une quantité de 10 mCi est généralement injectée à un patient pour la

réalisation d’un examen. Actuellement, dans la littérature, il n’y a pas d’études

rapportant d’efMs négatifs aux patients ou de toxicité (Alagona,1994).

L’AÉTMIS rapporte que dans une étude de Silberstein, en 2001, portant sur

21171 patients dont 33295 en rétrospective et 47276 en prospective, Hn’y apas

d’effets négatifs ou de complications d’observer suite à l’injection du ‘5FDG.

L’installation de cyclotron et de radiophannacie requiert des autorisations de la

commission canadienne de la sécurité nucléaire ( www.suretenucleaire.gc.ca).

Comme il est impossible de conserver pour une longue période de temps les

produits radiophannaceutiques émetteurs de positrons (PREP),

l’approvisionnement d’un centre hospitalier nécessite la production quotidienne

et la manipulation d’une quantité relativement élevée d’isotopes. Les laboratoires

sont de plus en plus robotisés afin d’assurer une qualité constante des produits et

de minimiser le contact du personnel avec les produits radioactifs très

concentrés. Un radiophannacien ou radiochimiste d’expérience est requis pour la

supervision et le contrôle de la qualité des produits (Hung, 2001). Ces

spécialistes ne sont pas nombreux et très recherchés. Aux États-Unis et en

Europe, des radiophannacies commerciales se sont développées pour fournir les

réactifs mix établissements de santé.
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Au Canada, la loi sur les aliments et drogues et son règlement connexe

définissent les conditions de vente et d’utilisation des PREP (Santé Canada, juin

2002). En juin 2002, Santé Canada a créé un groupe de travail pour examiner si

la vente des PREP nécessite des modifications au cadre de réglementation des

produits radiopharmaceutiques. Il a été con venu que l’enregistrement devra être

demandé pour chaque site de production. Le programme d’accès spécial (PAS)

de Santé Canada est conçu poul- donner accès à un patient en cas d’urgence ou de

besoin à des produits non commercialisés. Le médecin doit faire la demande.

Mais actuellement, bien que le PREP soit utilisé aux États-Unis et dans plusieurs

pays européens, Santé Canada considère qu’il n’y a pas d’évaluation de

l’innocuité du 15FDG et que le médecin assume la responsabilité d’en reconnaître

la sécurité (v.csnrn.medical.orposition_paper PET 2002.htm). Aux États-Unis

et en France, le produit a été accepté suite à l’examen des articles scientifiques

publiés (Keppler, 2001). Cette situation constitue un frein au déploiement de la

TÉP au Canada et responsabilise les médecins qui prescrivent ou utilisent la

technologie. Les exigences d’obtenir l’homologation et de répondre aux

conditions du statut de producteur sont bien précises. Selon les médecins

spécialistes en médecine nucléaire et les représentants des compagnies

impliquées dans les produits radiopharmaceutiques, les coûts reliés à

l’enregistrement seraient de l’ordre de 1 000 000$.

CMÉIA

La TÉP requiert une caméra spéciale. La caméra usuelle de tomographie par

émission de photon unique détecte les photons d’énergie de 135 à 150 keV

(Fratt, 2003). En TÉP, il faut capter les photons de 511 keV et pouvoir détecter

leur émission simultanément lors du même événement suite à l’annihilation

produite lors de la rencontre d’un positron et d’un électron.

Les caméras peuvent avoir différents types de capteurs et des capacités

informatiques de traitement d’images très variées. Les performances et les coûts
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d’acquisition de ces capteurs varient. Quatre types de capteurs sont

commercialement disponibles (CEDIT, 2002)

- le capteur à iodure de sodium (Nal)

- le capteur au zemianate de bismuth (BGO)

- le capteur à Forthosilicate de gadolinium (GSO)

- le capteur à l’oxy-orthosilicate de lutécium (LSO).

Les recherches sont très actives dans ce secteur et de nouveaux capteurs sont

actuellement en évaluation. L’objectif est de trouver un capteur qui poulTait

réduire le temps d’acquisition. Actuellement, un examen requiert de 40 à 70

minutes. Le patient doit avoir été injecté une heure avant l’examen afin de

permettre la fixation du ‘8FDG. La sensibilité du capteur et la capacité de

quantifier le taux de fixation perniet de discriminer entre une captation de base et

une captation accrue dans des sites anatomiques accumulant le 1XFDG.

(Bouruuet, 2002). Cette méthode est un indice relatif de fixation normalisé

identifié par SUV (standardized tiptake value). Sa représentation mathématique

est

SUV = concentration du traceur (KBq/mL) / activité injectée (KBq/ poids du

patient en (g))

Cette donnée apparaît comme un facteur discriminant entre bénignité et

malignité. Ainsi, il s’agit d’établir la relation entre la captation excessive au

niveau d’une masse et l’activité de base observée dans l’ensemble de

‘organisme.

Selon les structures que les photons rencontrent sur leur trajet vers le détecteur, il

peut y avoir atténuation du signal ou encore asynchronisme et absence de double

détection simultanée. Cet événement provoque de la dispersion et du

fractionnement diminuant l’information tTurkington, 2001 ). Pour corriger ce

phénomène, il faut procéder à des calculs d’atténuation en effectuant une étude
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de la transmission des photons à partir d’une source externe connue. Le

germanium 68 ou le césium 137 sont généralement utilisés. Le temps

d’acquisition varie selon les sources. Ainsi, avec le errnanium, il est de 10 à 15

minutes et de 3 à 4 minutes avec Je césium. Certaines compagnies proposent

d’utiliser un tomodensitornètre (TDM) pour effectuer cette mesure. Dans ce cas,

l’acquisition nécessite environ une minute (Hany, 2002 Steinert, 2002).

L’équipement combiné, soit un tomodensitornètre jumelé, en ligne, à un TÉP, est

commercialement disponible. Le TDM est proposé pour effectuer les mesures

d’atténuation. Le TDM est utilisé à une puissance de 40 à 140 keV. Donc à une

énergie différente de celle des positrons qui est de 5 11 keV (Burger, 2002).

11 n’y a pas de YÉP-TDM en fonction au Québec niais la demande est très forte.

Plusieurs voient un avantage potentiel dans la fttsion des images TÉP et TDM

(Cédit, 2002). Même avec l’appareil TÉP-TDM, la fusion d’images est

nécessaire. Bien que les détecteurs soient bout à bout. il faut déplacer la table de

quelques centimètres, environ 10, pour amener le patient à chacune des modalités

afin d’obtenir l’information. Comme le temps requis, pour l’acquisition en TÉP,

est de plusieurs minutes cela nécessite la réalisation de l’acquisition en mode de

respiration normale. Le très court temps. requis pour la réalisation du TDM,

perniet au patient de retenir sa respIration et d’annuler l’effet de mouvement des

organes causé par la respiration. Ces protocoles de fusion sont encore à l’étude

(Goeiies, 2002g Osman. 2003).

Le TÉP-TDM peut nécessiter, compte tenu de son poids, des conditions

particulières d’installation. De plus, des modifications au système de

climatisation peuvent être requises. Les coûts d’entretien, souvent exprimés

comme un pourcentage du coût d’achat de l’appareil, seront augmentés.

Concernant les nonnes de radioprotection, les conditions d’installation pour le

TÉP suffisent pour le TDM (Fratt, 2003).
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LA QUESTiON DE RECHERCHE

La TÉP est une technologie en émergence. Est-ce que cette technologie doit être

déployée au Québec ? Si oui, comment? Quels sont les opportunités et les

contraintes ? Quels sont les coûts ? Quel est le gain pour le patient ‘? Pour le

système de santé?

Cette étude vise à examinei- la question suivante si la TÉP est déployée au

Québec, quel devrait être le plan de déploiement selon les données probantes et

les résultats dévaIuation disponibles? Les besoins pour le Québec seront définis

selon les indications reconnues. L’activité anticipée conditionnera les coûts.

Présentement, il y a une activité clinique pour des examens dont l’efficacité est

démontrée et reconnue. Aussi, il y a le besoin d’examiner les indications

ptésentant un potentiel et dont l’efficacité n’est pas encore démontrée. Les

critères «allocation tiendront compte de la population. pouvant potentiellement

bénéficier d’un examen dont le statut est reconnu, et des ressources monétaires

disponibles.
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ETAT DES CONNAISSANCES

L’évaluation des technologies de la santé s’effectue depuis plusieurs années. Les

premières expériences remontent à des activités rapportées au Pays-Bas en 1902

(Lance, 2002). Mais, ] ‘Office of Hea/th TechnologvAssessinent (OTA), établi par

le Congrès des États-Unis au début des années 70, est souvent identifié à

l’origine de l’évaluation des technologies de la santé. L’OTA a cessé ses activités

en 1995. Maintenant, le Veterans Affairs Technologv Assessaient Program et le

Centers for Medicare and Medicaid Services sont parmi les organismes

américains les plus comus dans ce domaine.

LES AGENCES D’ÉVALUATION AU CAN,\D1 ET LES REGROUPEMENTS
INTER NATIONAUX

Les études d’évaluation réalisées par les agences, organismes ou offices

synthétisent l’information primaire disponible dans la littérature (Donald, 2002).

Ils visent à transformer les données de base en données utilisables pour les

décideurs (Forbes, 2002; Goodman, 1999).

De plus, ils poursuivent des objectifs qui peLvent être différents. Ainsi, certains

examinent surtout les états de santé, la consommation et la disponibilité des

services de santé pour une population. D’autres agences précisent la nature de la

technologie et son utilisation, l’efficacité clinique de la technologie, la

population cible, la comparaison avec les traitements actuels et le coût de la

technologie. Plusieurs provinces canadiennes se sont dotées d’agences ou

d’organismes pour établir le portrait des activités réalisées dans leur système de

santé.

O1c1xIsMI ÉrAiw; j CoI,oMBlE—B;u’JAN;QuI : CHSPR

En Colombie-Britannique le Centre for Health Services and Potin’ Research

(v.chspr.ubc.ca/about/iidex.html) est basé à l’université de la Colombie

Britannique. Chapeauté par le Cotiege of Health DiscikÏine, cet organisme est
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associé à sept facultés. Il agit en leader et en éducateur pour les professionnels de

différentes disciplines. Ses activités sont supportées par une contribution du

ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.

L’organisme a pou;- mission de promouvoir l’investigation scientifique et de faire

en soi-te que les résultats se traduisent en services à la population. Il vise à ce que

les services de soins soient mieux organisés, structurés, financés et accessibles à

la population.

De plus, il supporte et administre une banque de données, la British Cottuabia

Linked HeaÏth Database (BCLHD), créée en 1996 et qui contient des

informations sur la population et la consommation de services et la recherche en

santé. Cette base de données est l’une des seules au monde permettant

d’effectuer des recherches longitudinales et successives sur une population

entière.

Op.;NIs1I tTARLI EN ALBERr t AIIFMR

L 4tberta Heritage fotindation for Medical Research (AHFMR)

(www.ahfinr.ab.calabouLhtml) a été établi par le gouvernement de l’Alberta en

1980. Cette agence relève du ministère de la Science et de l’innovation. Elle a

pour mission de supporter des chercheurs qui génèrent des connaissances dont

l’application améliore la santé et la qualité de vie des Albertains. Elle a comme

engagement à long tenne de financer la recherche sur la santé basée sur des

standards d’excellence internationaux générés par des chercheurs et des

investiateurs en formation.

La fondation est sous la gouverne du Board o! Trtistees qui a des représentants

des universités, de la profession médicale et du grand public. Elle alloue des

bourses et des fonds de recherche, elle effectue l’évaluation des technologies de

la santé et supervise des programmes de recherche en santé.
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ORcAN1sMl ITABii IN SAsKAIcIIIwAN SHRF

La fleaÏih Services Utitftation and Research conintission a été créé en 1 992 avec

le mandat d’évaluer le système de santé de la Saskatchewan. Elle est devenue

récemment la Sastatchewan Heaitti Research Foundation (www.shrf.cal) Elle

effectue des recommandations en se basant sur les données probantes. De plus,

elle est l’agence de financement de la recherche en santé qui réalise des études

sttr

les facteurs affectant la santé des individus et des groupes

les facteurs affectant l’utilisation des services de santé et les ressources en santé;

l’efficience des interventions, des pratiques et des technologies en santé;

des domaines particuliers du système de santé selon les demandes du ministre.

(‘et organisme cherche à définir le niveau de santé des résidents de la

Saskatchewan et travaille en collaboration avec l’Université de la Saskatchewan

et l’Université de Régina.

OR(;ANISME ÉTABlI AU MAN[IÏ)BA MCHPE

Le Manitoba Centre /br flealth Policv and Evaluation (MCHPE)

(wv.umanitoba.ca!centres!mchp/) est localisé à FUniversité de Winnipeg.

C’est une unité de recherche qui examine l’utilisation des services de santé par

les résidents du Manitoba. Ce n’est pas une agence gouvernementale bien que les

deux tiers de son financement proviennent «une entente contractuelle pour six

études annuelles majeures réalisées pour le gouvernement. L’autre portion du

financement provient de fonds obtenus par les chercheurs.

Elle gère une base de données nommée Populis pour Population Health

Information Svstem. La base contient les informations sur l’utilisation des

services de santé et les ressources: hôpitaux, médecins, soins hospitaliers,

consommation de médicaments et soins à domicile.
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OR(.ANISME ITABLI i ON’rA]uo ICES

L Jnstitute for Clinical Evatitative Sciences (ICES), (vw.ices.on.ca), en

fonction depuis 1992, est une organisation indépendante et sans but lucratif.

Cette orianisation a le mandat de réaliser des recherches sur les services de santé

pour en évaluer l’efficacité et la qualité. Elle examine aussi l’équité et

Fefficience du système de soins de santé ontarien. Le ministère de la Santé

ontarien est la principale source de financement. Les chercheurs complètent leur

budget en obtenant des fonds de recherche et des bourses. L’ICES a créé un

important partenariat avec le Clinicat EpidemioÏogv & Health Services Research

Pmgram du Sunin’brook & Women C’oltege fleatth Sciences Centre.

OllcNIsME ÉTABli AU QuÉiwc 2 AÉTMIS

L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé

(AÉTIVH S) (xv.aetmis.gouv.qc.ca) est un organi sine indépendant qui relève du

ministre de la santé et des services sociaux du Quéhec. Elle a pour mandat de

conseiller le ministre et d’appuyer, au moyen de l’évaluation, les décideurs du

milieu québécois de la santé. Ses évaluations portent sur l’introduction,

l’acquisition et l’utilisation des technologies de la santé, ainsi que sur les

modalités de dispensation et d’organisation des services.

L’Agence a été créée en 1988 par le gouvernement du Québec sous le nom de

Conseil d’évaluation des technologies de la santé (CETS). Elle est devenue

l’AÉTMIS le 20juin 2000.

O1AxJsiiI PANCAXAI)II:N : OCCETS ou CCO[ITA

L’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la santé

(OCCETS) ou Canadian Coordinating Office for flealth Technotogr Assessment

(CCOHTA) (www.ccohta.ca’) est un organisme de recherche en santé, sans but

lucratif, financé par les ministères de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux.
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Cet office, créé en 1989, est localisé à Ottawa et a la mission d’encourager

l’utilisation adéquate de la technologie de la santé. I] vise à informer les

décideurs par l’ana]yse et la dissémination d’informations relatives à l’efficacité,

le coût et Fimpact de la tecimologie sur la santé. Il a publié un guide pour

l’élaboration d’un rapport d’évaluation d’une technologie médicale (CCOHTA,

2001).

Oi;xisii;s INrr1’.ÂrIo1ux

L ]nteriiational SodeR’ of Technotogr Assessnïent in fleaÏth Care (ISTAHC),

maintenant le JleaÏth Technotogi’ Assessment International (www.htai.org/) et

Ï ‘International Network of Agencies /br Heatth Technologv Assessment

(INAHIA) (www.inahta.org/) sont des regroupements internationaux qui font la

promotion des activités des agences ou organismes effectuant des évaluations des

technologies de la santé. L’TNAHTA, établi en 1993, voit à la coopération et au

pallage d’information de différentes régions. Son secrétariat est en Suède. Elle

compte sur la participation de 40 agences de 20 pays en Amérique du Nord et du

Sud, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Canada fait pallie de ce

groupe avec trois représentants l’AÉTMIS, l’AHFMR et l’OCCETS.

Ce bref survol permet de souligner les variations dans les mandats et les activités

des organismes canadiens. Les objectifs d’une agence peuvent varier et

conditionner l’analyse et la conclusion d’un rapport.
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FoRcE DES RECON’IMANDATIONS

Lévaluation des technologies utilise les données probantes obtenues dans les

études scientifiques. La puissance des études analysées conditionne la force des

recommandations élaborées.

PIwcEssus D’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES

L’évaluation des technoloaies de la santé consiste à examiner l’efficacité. le coût,

la sécurité et les aspects éthique, social et juridique, tout en examinant le rôle

politique de la technologie (Lehoux, 2000). L’évaluation des technologies porte

sur les équipements, les produits pharmaceutiques et les appareils médicaux, les

modes d’intervention, les procédures chirurgicales et médicales. Les champs

d’activité en prévention, réadaptation, vaccin, produits pharmaceutiques,

appareil, procédure médicale et chirurgicale et le système de santé dans son

ensemble sont attssi des sujets d’évaluation. De plus, un grand intérêt est poilé

aux effets du développement, de la diffusion et de l’utilisation des technologies

de la santé.

Plusieurs pays examinent la technologie pour s’assurer de la sécurité et de

l’efficacité des équipements, mais, en général, ils ne sattardent quaux aspects

techniques de l’appareil soit sa fiabilité, sa performance et son innocuité

(.Jonnson, 1999). L’évaluation des technologies de la santé vise à influencer la

politique de santé et la pratique clinique en faisant la promotion d’une utilisation

rationnelle des services de santé. Elle se fonde sur l’analyse de la littérature

scientifique de base. Afin de sélectionner les études, il faut recourir à un outil

méthodologique pour chercher, évaluer et interpréter. Il faut utiliser les données

scientifiques les plus probantes pour diminuer l’incertitude et faciliter la prise de

décision (Liberati, 1997).

Pour l’évaluation d’une technique thérapeutique, les études sur l’innocuité et

l’efficacité seront recherchées. Pour une technique diagnostique, la recherche

visera surtout à examiner celles qui pottetit sur la précision et l’exactitude de
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cette technique (Granados, 1 999). Afin d’effectuer une analyse rigoureuse, il est

important de définir et préciser la qualité méthodologique des études retenues.

Des critères pour apprécier la qualité de la preuve et la qualité méthodologique

des études individuelles ont été dé\leÏoppés (AÉTMIS, 2000).

SÉ1icnoN DES ARTICLES SCIENTIFIQUES

Avant tout il faut cibler les articles désirés. Des critères d’inclusion doivent être

préalablement définis. À titre d’exemple, le tableau I indique ceux retenus par le

Medicare Services Àdvison’ Convnittee (MSAC) pour l’étude de la TÉP.

TuwE,U I CRITÈRES I)’INCLUSION POUR L’ÈTUDE DE LA TÉP (N’ISAC)

L’ailicle esi rédigé en anglais et lréselIte des tloimées iae

U est puNi é clarIs une revue dans laquelle les U1Ic1es soiii rcvus par les pairs.

L’élude compte dix palidnis ou plus préseniLml les pathologies d’miérêi.

Les éludes rélZrent ii l’UiiliSUii()ii du XFDG.

Une caméra dédiée ou une gainun —e mnéra niodihée esi ulilisée pour délecter les posiirons.

D’une sene (l études originales de la ineme institution, avec le mncmne ohjeciil, uniqueineni la dernière

de la séne sera relenue.

L’élude cloiit le pio1ocole et la méiliOd()lC)gle soili bleIl préseniès et clairement expliqués sera retciiue.

L’étude contient une descripiion précise des critères d’inclusion des patiemiis.

Tous les pai1clts rél)ofldalit aux critères sont inclus.

L’élude présente une coiiiparaison à l’aveugle avec tIil examen siandarci de réÈrence. Les résultais (lu

TÉP ti’eiiip&Jieiit pais la réalisation tic l’exainemi stLUiCiiWd.

La lechnique de réalisalion des examens et décrue avec suflisaimimemit de détails pour pouvoir la

reprodtiire.

(‘haque étude sélectionnée est jugée et classée. Elle reçoit une cote A, B, C

ou D en ternies de qualité méthodologique, d’exactitude sur le diagnostic et

d’efficacité de la démarche diagnostique (voir tableau 2). Une cote A ou B

confirme qu’un article compte un minimum de 35 patients (ICES, 2001 Robert,

1 999 et AÉTMIS, 2001). Les études randomisées sont les plus performantes

(PetTier, 2002).
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TABLlAu 2 CLASSIFICATiON DES ÉTUDES

Élude prospective avec un potentiel de génralisa1ion élevé, ne présentant pas de lacune
méthodologique impoli mile

B Ettide prospective avec un poloi1il de géiiéralisatioii tiihIe préxeiltalil qttekjues biais
mélhodolt)giques bien doCUiI]ciitéS dOl]l I ‘iiicideiice stir les conclusions peut être appréciée

c Etude avec plusieurs biais méthodologiques tel que des données rétrospectives ou un faible
échantillon de paliemuls

D Etude Cf)mflpoltuit de multiples biais timélliodologiques

La classification d’une étude est relativement complexe. Un critère peut donner

place à l’interprétation. Alors, comme le présente l’ICES, afin d’assurer une

impartialité dans la quantification des études, deux examinateurs cotent les

études. Les résultats sont confrontés. En cas de désaccord, l’étude est réexaminée

et une cote est allotiée par consensus.

Une fois l’appréciation méthodologique réalisée, certains paramètres doivent être

analysés et précisés dans ces études (Liberati, 1997; Beaulieu, 1989 et Bourguet,

2003). Généralement quatre paramètres permettent d’apprécier l’efficacité d’un e

technologie diagnostique : la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive

positive et la valeur prédictive négative (Bourguet, 2003). Toutes les études

doivent être examinées selon ce processus. Afin de structurer l’analyse des

études, une approche générale concernant l’ensemble des tests ou des examens

diagnostiques a été définie. Les cinq premiers niveaux d’évaluation de

l’efficacité d’une technologie en imagerie diagnostique sont (Banta, 1993)

1) l’évaluation technique t les résttltats de l’examen procurent de

l’information précise sur les structures anatomiques examinées;

2) la précision diagnostique : les résultats de l’examen génèrent une

information qui, potentiellement, accroît la capacité de diagnostiquer la

maladie et d’évaluer ou estimer son évolution et établir le pronostic;

3) l’impact du diagnostic t l’information obtenue peut modifier l’approche

diagnostique prévue ou anticipée;
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4) l’impact thérapeutique l’information peut entraîner une modification des

plans ou protocoles thérapeutiques pour le patient

5) limpact sur la santé le but ultime doit être l’amélioration de l’état de

santé du patient.

Quelques années plus tard, Adams en ajoute un sixième et considère que ces

six niveaux sont présentés de façon hiérarchique (Adams, 1998).

6) l’efficacité selon la perspective sociale les analyses coût-bénéfice, coût-

efficacité et coût-utilité (Drummond, 2000).

De plus, toujours selon Adams, chaque niveau possède des paramètres

quantifiables. À titre d’exemple, pour le niveau quatre, soit l’impact

thérapeutique, l’ampleur des modifications sur le plan thérapeutique devrait être

rapportée.

La technologie IÉP n’est pas présentée comme une technologie apportant de

l’information sur les structures anatomiques, mais plutôt sur la physiopathologie

des masses détectées. De pltLs, elle pelmiettrait l’identification de nouveaux sites

anatomiques suspects suite à la captation du ‘FDG. Les études présentant

l’impact de la TÉP sur le plan thérapeutique sont nombreuses. Par contre, les

informations sur l’amélioration de la santé des patients ne sont pas abondantes.

DU NIVEAU DE I’RKUVE

Une fois que l’information obtenue des articles a été analysée et que les études

ont été classées, le niveau de preuve doit être déterminé (Bourguet, 2003). Ces

niveaux varient selon les auteurs.

Les tableaux 3, 4 et 5 présentent les classifications fréquemment utilisées dans

les rapports d’évaluation des technologies de la santé.
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T.niu1u 3 $ tJACX 1)E PRtUVE Sl1t)N IF. \ISAC

I Revue systématique de plusieurs éludes raiicloiiiisées

I I Au moins une élude randomisée

Etude bien plamtiée niais pseudo—nuidoiiusaiion lelle que i’aiirihution selon Ï’altrmmce OU

l’ordre cl’ arrivée
Iii—2 Eltide de cohorte, élude de cas

Les données prohaiiles sont ohieiiues suite i tics éludes comparatives avec tics rélérences ii tics
Iii3 conirôles historiques. Le groupe contrôle n ‘esi pas évalué en synchronisme avcx le groupe

étudié
1V Les résultais sf1111 obleiius par des séries tic cas pré—étudiés cl posl—étucliés

TBIi,w 4 2 I’REU’.7 SCIENTIFIQUE F. RECOMMANI)ATI)r\ SF.LON PIRRIER I[
S;IILowsKI (2002)

F RE DES
NIvI:Au DE PREU1 SCIFN[IFI(?UF

REOMMÀNDÀflONS
. Essais coinparali Is rancionusés de grande puissance inélaNiveau I Grade Àanalyses (risques alpha cl bela faibles)
. Essais comparatifs rancÏoimsés tic peu tic puissamiecNiveau 2 Grade B(risques aipha et bela eleves)

Essais comparali f5 conlemporains non rimdoimsés;Niveau 3
eludes de cohorte

u4 Essais comparatifs avec série historique
Gracie C

Niveau 5 Série de cas

T.IiIE\u 5 2 CA[fCORIE 1)F. PREUVF. F.T RF.COMMAi)ATIONS SKLON SfiIKiuU1: (1999)

CvrÉcoRws DK PREtTVE RiocoMMANavrIoN

la Mét o analyse ou éludes comparatives randomisées
A

1h Au nmoiiis mie éltide coiliparaïlve nmcioimsee

lia Une élude comparai ive non nnidoiiiisée
B

11h AtLtres types d’études quasi—expénmuilales

I Ii Eludes descriptives non expérimcni ales C

IV Rapports ci’expetÏs, opiiliOfls D

Le recensement d’études de grande qualité permet une meilleure concordance

avec le niveau de preuve et de la puissance des recommandations. Mais la

puissance des recommandations val-je légèrement selon les grilles ou échelles

établies par les auteurs.
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Dans ]e processus de recherche de l’information, le contrôle s’exerce le pius

possible mais l’analyse doit se faire avec les études disponibles et leur contenu.

Les études peuvent avoir des oblectifs différents.

Des études de qualité vont générer des recommandations précises avec une

grande puissance et surtout une cohésion et une orientation claire. Les études

primaires sont généralement échelonnées sur quelques années. Par exemple, une

étude publiée en 2002 comprend 84 patients examinés entre novembre 95 et

octobre I 998 (Stas, 2002) et inclut des patients en séquence sans randomisation.

Comme F impact de la technologie petit être modifié par plusieurs facteurs, il faut

identifier dans les études les éléments qui informent sur le niveau de

collaboration du patient, la variabilité du protocole, l’expérience ou la motivation

des expérimentateurs et du personnel, le type de patient, les critères d’éligibilité

ou les modalités de recrutement et les ressources et les facilités disponibles.
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CADRE CONCEPTUEL

L’utilisation d’une technologie résulte d’un cheminement du concept à la

réalisation physique de l’appareil cliniquement utilisable. En cours de processus,

l’utilité et la performance de la technologie doivent être démontrées.

MODE DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE

Les objectifs des systèmes de santé de différents pays se comparent même si les

moyens utilisés pour les atteindre diffèrent. Les gestionnaires des systèmes de

santé souhaitent en avoir pour leur argent et offrir des soins qui garantissent

l’équité, l’accessibilité et la qualité des soins par un financement qui assure des

services efficaces à un coût minimal (Cranovsky, 1997). Plusieurs sociétés

acceptent le rôle du gouvernement dans la régulation des services de santé,

puisque les lois du marché, selon l’offre et la demande, sont souvent perçues

comme étant non adaptées aux systèmes de soins.

CtwMJ1IINI’ SÉQUEN’I’tEL

Même aux États—Unis, la réglementation envahit le secteur de la santé dont elle

vise en grande partie à réduire les coûts pal- différentes régulations

nationalisation, hybridation, régulation administrative, régulation par des agents

publics et autorégulation par les professionnels ou les associations (Monisson,

2000). La technologie s’intègre aux services de santé de différentes façons.

Parfois. comme le souligne Banta (1 993) dans le tableau 6, le développement de

la technologie suit un cheminement séquentiel

TAIn is.u 6 SCI-IÉMA DU CI-IEMIMMENI DU DÉVIL0PPIME’[ TICItNOLO(IQUI
(BANTA, 1993)

Cheiniiieincnl du (lé\’eloppeIndul Ieclnu)it)glque

Recherche Ibnclmnentalc Recherche appliquée Secteur de développement ciblé
Première utilisation chez l’homme —* Innovation —* Études cliniques —+

Utilisai eur proce Utilisai etir lardi t Accepi al ion et Utilisation

Rcj ci
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Cette présentation reflète un développement technologique standard, familier et

séquentiel. Chaque étape positive génère l’étape suivante. La décision d’utiliser

ou non la technologie revient à l’utilisateur potentiel. Ce processus linéaire

reflète moins l’adoption «une technologie biomédicale diagnostique.

Selon les auteurs, ta diffusion d’une technologie débute avec les essais cliniques

sur les humains. Il n’y a pas de moment précis où une technologie quitte le stade

expérimental et devient clinique. Il est certain que la reconnaissance d’un

remboursement (Stanfill, 2002) aux États—Unis, est un facteur déterminant et

accélérant. Déjà Coleman en 1992 précisait que le futur de la TÉP était relié au

remboursement des examens. Bien que Févaluation des technologies tend à être

un entre le monde de la recherche et le monde des décideurs (Battista, 1999)

qui élaborent les politiques, il n’est pas facile de séparer l’adoption d’une

technologie en clinique et son utilisation en recherche.

La séparation est souvent artificielle entre la recherche et la clinique. Les études

des dernières technologies d’imagerie médicale, et particulièrement de 1’IRM

(Peny, 1991), se sont réalisées pendant que les équipements se déployaient dans

le réseau via la recherche. L’acquisition des équipements se fait par des

fondations et généralement par un partenariat entre une compagnie productrice et

le centre hospitalier. Ce phénomène est conforme au processus présenté Ph”

Banta t I 993). Une grande institution, souvent une université ayant une foile

concentration de spécialistes, dont un leader ou un champion formé à la nouvelle

technologie, en fait la promotion.

C1II;JJN1III I’RS I.E RETBOURSI i’vIE\ J

De son côté, Cranovsky (1997) propose un cheminement avec des phases plus ou

moins en parallèle et un cheminement avec deux conclusions possibles. C’est un

système à autorisation variable.
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E\iuE.4.u 7 É’runi PoUR FIN I)E RI iBf)URSlFNT (CIz.\No\’SKY, 1997)

Synthèse dc Base dc données
l’information du registre d’tiîilisalion
A p111ir des fappolis et —indicalions
études —résultats
—iiiéclical —eflils seC()I1(laires
—économique —touts
-légal -ressources humaines et
—éthique niaténelles

N Ï
coud usi on du

Experts en ÉTS rapport (l’évaluatIon 4- ressources

gouverneliielllal es

Coiiiié orgiuiislne

regleinuitaire

examen pour

autoriser ou 11011

le renihourseuient

Non Non suivi d’études ulÏrieures Oui Oui conditioimel

Recueil (le données (registre)

Réévaluation

Il considère qu’une technologie devient clinique lorsqu’elle est éligible à une

reconnaissance en vue d’être remboursable. C’ ‘est la consécration d’une

technologie. Pour obtenir ce statut elle doit rencontrer ceilains critères et être

incluse dans un processus dans lequel elle obtient l’approbation d’un organisme

réglementaire (Battista, 1999). Parmi les ci-itères, il y a l’existence de preuves

scientifiques démontrant l’effet de la technologie sur la santé, que la technologie

améliore le devenir du patient, que la technologie est aussi bénéfique que les

techniques en usage courant et que les améliorations sont démontrables dans des

conditions autres que la recherche (Woolf, 1990).
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Les critères assurant la reconnaissance d’une technologie dans un système de

santé d’un pays ne signifient pas automatiquement le même statut dans un autre

pays. Les indications reconnues aux Etats-Unis ne sont pas toutes reconnues en

France qtii, actuellement, nutilise la TÉP qu’en oncologie.

CIIIi’rINic1EN’r ITÉRATIF

Dans un article de 2002. Hunink présente le cheminement en séquence similaire

à celui préconisé par les études d’évaluation des technologies, soit l’efficacité et

le rapport coût-efficacité entraînant l’implantation de la technologie.

TABLEAU : ChEMINEMENT SÉQUENTIEL(HUNINF, 2002)

le développement techniqtie —* lii pcrlbrmmice cÏiaiostique

les ihiipacis cluigimslics Pronostic et Ihérupie —*

l’eflicaciié coût eflicacilé et l’iniplanhillion

Ce modèle considère que ce processus reflète la période industrielle avec le

développement à la chaîne. L’étude se fait suite à un protocole empirique et des

études randomisées à double insu afin de minimiser les biais dus aux facteurs qui

ne font pas l’objet de l’étude et qui pourraient influencer les résultats de l’étude.

La comparaison se fait entre le témoin et le patient. Le besoin d’élaborer des

critères de sélection des patients diminue la généralisation des études.

Également, Hunink propose une nouvelle approche des activités. C’est une

approche circulaire d’auto-régulation, une approche de développement,

évaluation, implantation d’une nouvelle technologie d’imagerie diagnostique.

Les indications d’utilisation de la technologie et la pratique médicale peuvent

être revues en cours de processus.

Le scénario avoisine celui de Peter F. Dnicker (2002), dans The coining of the

iiew’ oiganftation , quil appelle la st’nchmnt. La tradition du développement

technologique selon la séquence de recherche, fabrication et diffusion est
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remplacée par la svnchmnicit où les spécialistes des différentes fonctions

travaillent ensemble, du concept à l’établissement d’un produit sur le marché.

Les développements technologiques rapides provoquent cette situation. Le

contexte devient action, acquisition de l’information, analyse et réaction. Il y a

création d’un réseau continu qui s’auto-alimente. Ces études peuvent se faire

dans le contexte clinique de tous les jours et permettent d’accroître la

généralisation. La validation des développements informatiques peut se faire

rapidement. Ce processus s’oriente vers le principe selon lequel l’évaluation se

fait au niveau de l’hôpital plus qu’au niveau national.

TABiE1u 9 uIur1lNlrtIxT irÉii’ii ([tIxK, 2002)

Dével OPPCTI C’fl t

technologique

Modi li cation .oj=c. in in1 uil ail on

de la praikjue clinique

Recherche

évahiat ive

Cette approche offie l’avantage d’ajuster les connaissances en cours de

processus. De plus, les résultats positifs peuvent être aussitôt appliqués. Il y a

une synergie entre la recherche et la clinique, entre l’évaluation et l’action. Il y a

diminution des délais entre les données accessibles et les données publiées. Les

résultats sont des données primaires mais en révision constante. Ce modèle,

compte tenu des possibilités d’évaluer rapidement les changements

technologiques, peut être intéressant et servira de base à nos analyses pour une

approche recherche clinique.
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MÉTFI000L0GIE

Les données de synthèse facilitent ]a reconnaissance ou non d’une technologie. Il

devrait y avoit une grande rigueur dans l’analyse. Les données primaires ou

individuelles informent sur l’encadrement à donner à la technologie, son

orientation et son déploiement. Dans le cadre de ce mémoire, pour développer un

plan de déploiement de la TÉP pour le Québec, nous avons consulté différentes

sources. Nous nous sommes principalement basés sur les rapports d’évaluation

produits par l’ICES et Ï’AÉTMIS. Pour compléter ces données, nous avons

convenu de consulter la littérature scientifique afin de connaître les derniers

développements. À partir de la banque de données de Mediine les mots

Tomographt’ — enhission- coinputed/att subheadings in AJIA[E, /fJj1vIE ont été

utilisés. Les recherches ont commencé en 2000 et se poursuivent mensuellement.

À chaque mise à jour environ 140 articles additionnels étaient répertoriés. Les

résumés de ces articles ont été systématiquement consultés. Lorsqu’il semblait y

avoir une infonnation complémentaire à l’information déjà fournie par les

rapports d’évaluation, les articles complets en anglais ou en français étaient

obtenus. Ensuite, une lecture minutieuse avec analyse était réalisée. De plus, des

publications de d’autres agences «évaluation et des documents non encore

publiés, considérés élément de la littérature grise, ont été obtenus et utilisés.

Les critères d’inclusion d’une étude dans cette analyse sont

- les documents de synthèse (méta analyse et revue systématique)

- les publications des agences d’évaluation des technologies

- les études comptant au moins 1 2 patients

- les documents techniques

- compte tenu du besoin de définir le nombre de cyclotrons requis, il n’y a pas

de restriction sur les types de PREP utilisés dans les études.

Les documents utilisant une langue autre que le français et l’anglais sont exclus.
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Afin d’évaluer la pertinence de diffuser cette technologie dans le réseau de la

santé québécois, les données administratives des gouvernements fédéral et

provincial ont été consultées. Elles informent sur la situation québécoise en

termes de consommation de services et de production d’actes médicaux. Les

besoins pour le Québec sont déterminés en référant à différentes publications : le

rapport statistique AS-478 et la banque de données MED-ECHO. Ces documents

sont compilés par les centres hospitaliers. L’AS-478 présente les données de

production des centres hospitaliers par secteur, département ou encore

technologie. Le fichier MED-ECHO compilent les activités relatives aux

hospitalisations. Les données de la RAMQ permettent de connaître la production

des activités pour lesquels les médecins sont rémunérés à l’acte. Les données de

population sont extraites du document La Population du Québec par CLSC

(MSSS, 2000).
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R ÉStJLTATS

Deux rapports d’évaluation des technologies seront considérés de façon plus

soutenue. Les objectifs des rapports ne sont pas tout à fait identiques. Les

conclusions diffèrent ainsi que les indications reconnues.

LES RAPPORTS DE L’AETMIS ET DE L’ICES

Le rapport de Ï’AÉTMTS, publié en octobre 2001, a été réalisé avec le

mandat d’identifier les données probantes relatives à l’utilisation clinique de la

TÉP et de forniuler des recommandations sur le déploiement éventuel de cette

technologie au Québec. L’AÉTM1S confirme que la TÉP

- renseigne sur la localisation anatomique des tissus et sur leur dynamique

fonctionnelle;

- bien que les données probantes sur la performance clinique de la TÉP issues

d’études comparatives soient encore peu nombreuses, elles sont suffisantes

pour appuyer la reconnaissance d’utilisations cliniques diversifiées en

oncologie, en cardiologie et en neurologie

- peu d’information est disponible sur le rapport coût-efficacité de cette

technologie, mais des modélisations suggèrent que la TÉP pouffait se révéler

efficiente dans la prise en charge de patients souffrant d’un cancer

pulmonaire non à petites cellules et dans les cas d’examens de la viabilité du

myocarde. Concernant les autres indications. lefficience de la TÉ? demeure

inconnue

- les modalités de remboursement varient selon les organismes payeurs et les

utilisations. Ceci vise à empêcher l’utilisation de la technologie pour des

indications non reconnues et à documenter ce qui se fait

- plusieurs études informent sur des critères de perfoiniance diagnostique ou

d’orientation thérapeutique et non sur la mesure des effets sur la survie ou la

qualité de vie des patients.
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À partir de ces constats, I’AÉTMIS proposait au MSSS de procéder au

déploiement de la technologie au Québec. Pour ce faire, il sugérait

- de concevoir un plan directeur en collaboration avec les centres existants

- de quantifier les besoins en tenne d’examens pour la population du Québec

- de préciser les indications cliniques et prévoir des activités de recherche

- d’intégrer une composante d’évaluation de l’efficience de la TÉP.

Pour élaborer son rapport, i’AÉTMIS a effecttLé une revue de la littérature des

articles publiés sur Pubil1fb entre 1 999 et février 2001. Les résultats

identifieront des milliers de références individuelles. Près de 600 ont été

considérées pour fin de sélection. Les critères d’inclusion précisent que l’article

est de langue anglaise ou française, n plus de I O sujets humains avec la maladie

«intérêt. De plus, le ‘3FDG est le seul PREP considéré. Les critères d’exclusion

visent à éliminer les duplications dans les cas d’études en progression afin de

s’assurer de considérer seulement la dernière. Il s’agit également d’éliminer les

études pour lesquelles il était impossible de juger de la qualité de la comparaison

entre des cas pathologiques et des groupes témoins. Finalement, les études

comportant un manque d’information sur le protocole ou le mode d’analyse

étaient éliminées. Le rapport de l’AÉTMIS analyse 308 références individuelles,

10 rapports d’uti]isateurs actuels ou potentiels et 1 6 rapports d’évaluation.

De son côté l’ICES poursuivait les objectifs suivants

a) effectuer une revue de la littérature existante concernant l’exactitude

diagnostique de la TÉP, son effet sur le devenir du patient et les études

coût-efficacité

b) identifier les indications cliniques qui sont coût-efficaces et qui

permettent un diagnostic précis

c) estimer le volume de patients

d) identifier des champs de recherche.
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L’ICES établissait comme critères d’inclusion: une pathologie pertinente, les
articles de langue anglaise comptant plus de 12 sujets humains publiés dans un
journal avec une revue par les pairs. la littérature grise était consultée de même
que h littérature disponible sur Internet. La période de recherche incluait les
données disponibles jusqu’en décembre 2000. Le rapport a été publié en mai
2001. Les critères d’exclusion consistaient à rejeter les études en duplication et à
ne conserver que la dernière étude des séries cumulatives. Des 1002 articles
recensés, 386 ont été jugés acceptables selon les critères présentés et 152 titres
sont présentés ai référence bibliographique. Également, des références à des
projets de recherche et à d’autres agences d’évaluation des technologies sont
présentées.

LES INDICATIONS CLINIQUES EN 2001 n 2003

Le rapport de l’AÉTWS publié en octobre 2001 a été précédé de quelques mois
par celui de l’IOES, publié en mai de la même année. Les indications de ces deux
rapports seront comparés aux indications cliniques reconnues par le CMS.

Selon les conclusions des trois sources présentées dans le tableau 10, on note
quelques divergences dans les indications reconnues au moment de la publication
du rapport de l’ÂÉTMIS. La classification internationale des maladies neuvième
version (CIM-9) est utilisée pour identifier les pathologies.

Il est à noter que les examens présentés dans ce tableau sont réalisés à l’aide du
lRFn exception frite de h perfimion myocardique qui utilise le nibidium 82.

li y a concordance entre les indications retenues par les deux rapports et les

données du CMS pour six indications sur onze (poumon, colorectal, mélanome,
tête et cou, lymphome et épilepsie réfractaire). Par contre, il est intéressant de
comparer les modes d’application des recommandations et les divergences.
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Ainsi pour le cancer de l’oesophage l’AÉTMIS et VICES arrivent à la même

conclusion c’est une indication non i-econnue. Pour sa part, le CMS, en juillet

2001, donne son approbation, donc après le rapport de i’ICES de mai et avant

celui de l’AÉTIVUS d’octobre,. Pour le cancer du sein, seulement l’ICES

reconnaît l’indication. Les tumeurs cérébrales ne sont reconnues que par

Ï’ AÉTMTS.

Les indications retenues varient d’une agence à l’autre car les banques de

données questionnées et les études analysées diffèrent. La puissance des études

conditionne la force des recommandations élaborées.

Le janvier I 99$ marque la reconnaissance de la TÉP en oncologie par le CMS

pour la caractérisation et la stadification initiale du nodule pulmonaire solitaire et

du cancer pulmonaire non à petites cellules. Cette condition est modifiée le

l juillet 2001 pour reconnaître le diagnostic, la stadification et la restadification.

TBIi’;u1 C) IXD1CA’Fk)NS RECt)NM’ES EX 2001 I’()t I l’IF IHSA’I’IO\ DE LA TÉP

tiHté — Pathologie Classi licalion hÉTMlS ICES

iiiétticale ‘ OU orgrne , — Recoimaissrncc

;CIM 12

CIM 153-154

ïM 15t)

‘CLM 172

- C[&4 Ï40149

‘CIM200-202

‘CIM 174
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Une révision des indications a été faite par le CMS le l juillet 1999. À cette

occasion le cancer colorectal, le mélanome et le lymphome ont été acceptés pour

remboursement. Une autre révision a eu lieu le I er juillet 2001. Les cancers de

l’oesophage et de la tête et dti cou ont été retenus de même que l’examen pour les

cas d’épilepsie réfractaire.

D’autres révisions ont été réalisées les l octobre 2002 et 2003. À la révision de

2002, Ïutilisation dans le cancer du sein a été reconnue. En 2003, l’utilisation

pour les cas du cancer de la thyroïde était autorisée.

Cuu)IO Lt) GI E

En cardiologie, le CMS reconnaît l’étude de la perfusion mais en utilisant le

rubidium 82. L’ICES et l’AÉTIVIIS ne reconnaissent pas cette indication. Le

CMS avait reconnu l’étude de la viabilité du myocarde le le juillet 2001 en

complément à un examen de tomographie par émission de photon simple non

concluant. L’AÉTMIS l’accepte, mais l’ICES ne reconnaît pas cet examen. Le

rapport de I’ICES conclut que les données probantes disponibles au moment de

la publication de son rapport ne supportent pas l’utilisation de la TÉP pour

l’évaluation de la viabilité myocardique de façon routinière. Il suggère une

réévaluation de la TÉP en cardiologie dans deux à trois ans. Les questionnements

sur l’utilisation de la TÉP en cardiologie sont encore très nombreux. Des

interrogations sur la signification des résultats des examens demeurent. Depuis.

Knuuti (2002) a publié une revue de la littérature et rapporte que plusieurs points

demeurent à préciser sur la TÉP en cardiologie. Incidemment, il conclut qu’une

standardisation du protocole «examen et des méthodes d’analyse devrait être

une priorité. Actuellement, il est très difficile de comparer les études. Selon lui,

la détermination du niveau de viabilité du myocarde ne permet pas de prévoir les

capacités d’amélioration de la fraction d’éjection (Knuuti, 2002). De plus, un

rapport d’évaluation rapporte que la TÉP est considérée performante pour la

détermination de la viabilité myocardique, mais sa supériorité sur la scintigraphie

act thallium n’est pas encore établie (OEDIT , 2002).
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Lis INDJCA’[It)NS SELoN LE I)OCUMEN’[ DE L’AMSMNQ

Avant la publication des rapports de l’AÉTMIS et de l’ICES, l’Association des

médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec (AMSMNQ) publiait, en

2000, un document qui est cité parmi les références du rapport de l’AÉTMIS.

Suite à un examen de la littérature, elle considérait que les indications pour

l’utilisation de la YÉP étaient

En cancérologie le cancer du poumon, le lyrnphome, le cancer colorectal, le

cancer du sein, le mélanome, le cancer de l’ovaire, le cancer du pancréas, les

tumeurs cérébrales, la lésion pleurale et l’épanchement pI ettral.

En cardiologie la perfttsion myocardique au et le 12nibidium pour la

viabilité myocardique.

En neurologie : l’évaluation de l’épilepsie en phase interictale, l’évaluation des

démences, les vasculites, les encéphalites, en complément d’études anatomiques

telles que le TDM et l’IRM normales ou non concluantes.

Ce document présentait des indications non reconnues, selon les critères

d’évaluation, à ce moment par les deux études d’évaluation et le CMS. Il

présentait des données que les rapports d’évaluation identifiaient comme ayant

un potentiel d’utilisation.

L’AÉTMIS souligne dans son rapport, la pratique des organismes payeurs qui

décrivent précisément les examens qu’ils reconnaissent et qui déterminent les

conditions de remboursement. Les indications ne s’adressent pas à l’ensemble

des patients attemts de cancer mais à un sous-groupe précis admissible aux

conditions de remboursement. Ces conditions rendent plus difficile la

détermination du nombre de cas qui pourraient avoir recours à un examen de

TÉP.
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CoNDmoNs 1)’LTILISATION DE LA TÉP SELON LE CMS

Périodiquement, le CMS examine de nouvelles indications potentielles. Certains

dossiers concernant l’utilisation du fDG pour l’irnaerie dans le cadre de la

détermiiation de la couverture nationale des cancers du cerveau, du pancréas, du

poumon à petites cellules et des testicules sont à l’étude

(w.cms.hhs .gov/ncdr/trackingsheet.asp’?id92). De plus, la consultation du

site www. crns.hhs .gov/manual/06 cim/ciSO-asp#sect 50 36 permet d’obtenir les

dernières mises à jour du CMS. Ainsi, il est confirmé que suite à une revue

exhaustive de la littérature, l’utilisation du FDG pour la détermination du stade

du cancer de la thyroïde sera autorisée. Par contre, la TÉP ne fut pas retenue pour

le sarcome des tissus mous. Une rencontre d’experts de différentes spécialités

médicales (ériatrie, neurologie, radiologie, experts en TÉP) et de patients est

prévue pour déterminer s’il est peluinent d’utiliser cette technologie dans les cas

de la maladie de Alzheimer (Auntminnie, bulletin 57929). Ce travail devait se

réaliser au cours de l’année 2003 en collaboration avec le National Instittttes of

flealth.

Aussi, ce site présente les conditions pour l’utilisation de la TÉP aux États-Unis,

le type d’appareil autorisé et les critères de t’emboursement. Chaque réclamant

doit conserver une fiche au dossier du patient pou;- l’examen demandé. Le

remboursement est déterminé pour l’examen et le PREP. En consultant le site

Internet, il est possible d’obtenir les modes de prescription et les conditions de

remboursement. Déjà l’AÉTMIS dans son rapport soulignait que des restrictions

sont imposées. Cette pratique est maintenue. Il n’y a pas une reconnaissance de

l’indication pour la pathologie mais bien pour certaines conditions en lien avec la

pathologie.

Ainsi, aux États-Unis, les équipements doivent être approuvés par l’Office

américain de contrôle pharmaceutique et alimentaire (fDA). Certains systèmes à

coïncidence avec un cristal de 5/8 de pouce d’épaisseur offrant une correction

iour le capteur numérique avec reconstruction soiit acceptés. Une requête en
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paiement doit contenir toutes les informations attestant que l’examen est

médicalement nécessaire, ne constitue pas un double d’un autre examen

diagnostic et n’est pas utilisé en combinaison avec un médicament sous

investiation.

Le prodtLcteur de l’examen constitue un fichier identifiant le médecin référant et

ce dernier est responsable de fournir les justifications de l’étude et de confirmer

que les conditions d’éligibilité sont remplies. Les documents doivent être

disponibles pour justifier la référence.

L’utilisation pour le diagnostic est remboursée dans les conditions cliniques ou

les résultats de l’examen peuvent aider à prévenir une procédure invasive ou

aider à localiser plus précisément le site où intervenir par une procédure invasive.

Au préalable, les examens standards anatomiques (l’échographie, le TDM et

l’IRJVI) sont réalisés. Si les résultats de ces examens ne permettent pas de

déterminer le stade du cancer, un examen de la TÉP sera réalisé. Aussi, l’examen

TÉP sera considéré appropné et nécessaire lorsque les résultats des autres

examens sont insuffisants pour prendre en charge le patielit et amorcer le

traitement. Donc, la stadification modifiera le processus thérapeutique ou le plan

de traitement.

LA SITUATION DE LA TEP AILLEURS ET AU QuÉBEc

Pour fins de comparaison, il est d’usage d’examiner la façon dont l’Ontario et les

États-Unis utilisent les technologies. Aussi, vu que la France a comme le

Québec, une représentation importante de spécialistes en médecine nucléaire, sa

situation est aussi examinée.

ONt’R1o

En Ontario un programme de recherche sera mis en place afin d’investiguer

comment la TÉP modifie l’évolution de la santé des patients. Ce projet se tiendra
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dans quatre villes London, Hamilton, Toronto et Ottawa. Les centres

hospitaliers, possédant un cyclotron, pourront subvenir aux besoins de

production du FDG tSkelly, 2003).

C’est un projet d’une durée de deux ans cherchant à définir le rôle de la TÉ?

dans quatre situations précises (Laupacis, 2003)

- Dans les cancers pulmonaires stade III, est-ce que la chimiothérapie est

supérieure à la radiothérapie ?

- Dans les cancers pulmonaires potentiellement opérables, est-ce que la

chintrgie est appropriée ou non ?

- Dans les cancers du cou et de la tête, quels sont les patients candidats à une

chiniie radicale ?

- Dans les cancers du sein, quelles sont les patientes qui doivent subir une

dissection ganglionnaire ‘?

Ces questionnements sont d’actualité. Ils laissent entendre que la TÉP n’est pas

une technologie de première ligne en diagnostic mais une technologie dont le

potentiel de changer un plan de traitement doit être mesuré. Les études semblent

en continuité avec les recommandations du rapport de l’ICES.

Selon ce rapport, le nombre d’examens potentiels étaient évalués à 23 590 pour

une population «environ I I millions soit de 2145 examens par million

d’Ontariens.

En 1999, une publication du CounciÏ of niedical imaging rédigée par des

membres de I ‘Ontarfo A/fedical Association expliquait leur position sur la TÉP.

Selon eux, 40 000 examens pourraient éventuellement être produits en Ontario.

Cela représente 3 636 examens par million d’habitants (OMA, 1999).
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Aux États-Unis, en 2001, l’année de publication des études canadiennes, il y

avait 690 sites de production d’examens. Trois types d’équipements étaient

utilisés. Certains sites utilisaient les caméras à coïncidence. 220 appareils étaient

dénombrés. Chaque caméfa produisait en moyenne 195 examens annuellement

donc 42 900 au total. Aussi, 270 caméras dédiées mobiles produisaient en

moyenne 1 90 examens par année, donc 5 1 300 examens. De plus, 200 sites avec

des caméras dédiées fixes produisaient en moyenne $60 examens par année,

donc 172 000 examens. Au total, il se produisait, en 2001, aux États-Unis, 266

200 examens (Auntminnie, bulletin 5592$). Ainsi les 690 appareils pour 275

millions d’Américains signifient 2,5 appareils par million d’Américains et la

production de 266 200 examens représente 96$ examens par million d’habitants.

En 2002, il y aurait eu plus de 1000 sites (Auntminnie, bulletin 5791$) offrant le

service soit 3,64 sites par million d’Américains. Dans le dernier trimestre de l’an

2002, il y a eu une augmentation de production de 70 % par rapport à la même

période en 2001. Ainsi, l’activité serait passée de 55 $00 examens à 95000. Si la

production des trois derniers mois se maintient au cours de l’année 2003, il y

aura 380 000 examens de produit, soit 1382 examens par million d’Américains.

Au Québec, il est généralement considéré qu’une caméra produit 1 500 examens

annuellement.

FRxcE

En France, selon la Société française de biophysique et médecine nucléaire

(www.sfbmn.org ) en 2001, il y avait 4 caméras en recherche, 5 en clinique et 1 6

dont l’installation en milieu clinique était autorisée. Il est prévu un déploiement

U’ une caméra par million de personnes. donc 60 caméras (CEDIT, 2002). En

juin 2001, l’examen de TÉP n’était pas inscrit comme un examen remboursé.

Donc, les coûts de l’examen devaient être supportés par le budget global des

hôpitaux (CEDIT, 2002).



41

Qt Éni<c

Au Québec, deux centres hospitaliers ont un cyclotron, soit le Centre

universitaire de Santé McGill — pavillon de l’institut neurologique de Montréal

(CUSM-IN) et le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke — pavillon

Fleurimont (CHUS—F). Le Centre hospitalier de l’université de Montréal —

pavillon Hôtel-Dieu (CHUM-HD), suite à une collaboration entre sa fondation et

un partenaire privé, a acquis en janvier 2003 une caméra pout fins de recherche.

Le CUSM-IN possède une caméra depuis plusieurs années. Sa principale

utilisation est la recherche en neurologie (Wagner, 199$). Le CHUS-F a obtenu.

via la recherche, une caméra. En 1999, les autorités du centre demandaient

l’autorisation de procéder à des examens cliniques. L’autorisation a été accordée

et ils produisent des examens cliniques depuis 1999. 11 y quelque temps le

CHUS-f acquérait une deuxième caméra pour rttilisation en recherche.

Lorsque l’AÉTMIS publie son rapport, elle évalue à 15 000 le nombre potentiel

d’examens de TÉP pour le Québec. La population du Québec, en 2001, est de 7,4

millions. L’Agence encourage fortement une collaboration entre les centres

possédaiit la technologie et les centies où l’implantation se fera. Il est anticipé

que les centres producteurs de 1SFDG approvisionneront ceux qui feront

l’acquisition de caméras et qui pourront ainsi produire rapidement des examens.

Les auto;tés de plusieurs centres ont présenté directement ou via les régies

régionales des projets de développement de la TÉP au MSSS. Certains centres

désirent acquérir un cyclotron et une caméra. D’autres ne démontrent de l’intérêt

que pour une caméra. Dans la majorité des cas, le scénario de déploiement

comprend une contribution de la fondation de l’établissement. Certains dossiers

sont connus du grand public. À titre d’exemple, un joueur de l’équipe de hockey

«Les Canadiens de Montréal » participe à la fondation du CUSM — pavillon

Hôpital Général. Le site www.fondationsakukoivu.com présente le dossier dont

l’objectif est Facquisition d’une caméra TÉP-TDM. Les principaux intéressés au

déploiement de cette technologie sont les médecins spécialistes, particulièrement

ceux formés en médecine nucléaire qui effectueront l’analyse de ces examens.
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Actuellement, un code de facturation définit depuis 1990 l’examen de

tomographie par émission de positrons. Il sapplique à tout examen sans

distinction du site anatomique étudié.

CoII’\RAIsoN iciu ivs ÉTATS—UNIS 1cr i,r QtÉitix

Les conditions d’utilisation varient selon les pays et les systèmes de santé. Ainsi

le tableau 11 permet de comparer les situations américaine et québécoise (Lissak,

2000).

TABLEAu J I : PARALLÈlE I)E L’UTILISATION DL 1.4 TEP AUX ÉTATS—UNIS ET AU QUÊBEc

Situation États-Unis Québec

Possibilité de i1es Elevée Nulle

Cumpélilion Peut cire très h)Ile Nulle

Type de cmnéra Coïncidence Dédiée TEP cl de plus en plus en
Dédiée mobile demande le TEP-TDM

Dédiée tixe
—

Remboursement Formulaire i coitipléter Facturation i la RAMQ
Medicare oti Medicaid
Compagnies d’ assurances privées

Disponibilité du SFDG Phannacte commerciale Non reconnti au Cnnida, accessible
le PAS_pour_les éttides climques

Conthiion de paiement Stricte cl bien clétinie Code ci’acie général
Produci i vi t é Adapi e la cani éra sel tin la produci ion Ati munis I 5(1(1 pat i culs ami ueli ement

pati ents/semain e pw caméra
i i 3 pitients:caniéra i coïneicieitce
4 12 palienls TEP flll)hile
13 et plus : TEP dédié lixe

Fiitanceitieni Rembourseitient autorisé incluant la Budget spéci tique qui sera intégré au
rémtméraIion du médecin hucigel loi al du centre hospitalier

Aux États-Unis, la possibilité de mauvaise créance existe. Généralement les

planifications économiques prévoient des peies reliées aux patients non

solvables. Aussi, la compétition entre les producteurs de services Peut générer

des pertes de revenus.

Aux États-Unis, un appareil produisant 2 examens par .iour atteint le seuil de

rentabilité en considérant l’amortissement sur une période de sept ans

(Auntrninnie, bulletin 58936). Le remboursement varie de 2 332 $ à 4 000 $
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canadiens (1 750 $ à 2 400 $ US), la composante technique (ressources humaines

non médicales et ressources matérie]les) représente de 96 à 97 % du montant.

Les 3 à 4 ¾ complémentaires constituent la rémunération du médecin

(Auntminnie, bulletin 58219). Offrir un service de TÉP aux États-Unis peut

devenir un moyen d’attirer des patients, mais il faut considérer les ressources

majeures à investir et leurs impacts. Le fait que seulement deux examens

quotidiens soient requis pour atteindre le seuil de la rentabilité est intéressant

pour l’investisseur.

LES IMPACTS THÉRAPEUTIQUES

Les volets éthique et social prennent une dimension importante car la TÉP peut

justifier des changements thérapeutiques modifiant la prise en charge et

l’évolution de la santé du patient. Selon l’AÉTMTS, les chirurgies effectuées sur

les patients atteints de cancer pulmonaire évoluent vers 14 ¾ de décès au cours

de l’année de la chirurgie. Ainsi, la prévention de certaines interventions

pourraient probablement diminuer les souffrances des patients.

C!NcrR PULMoNAIRE

Parmi les articles examinant l’impact thérapeutique de la technologie sur les

patients, plusieurs concernent des patients ayant un cancer pulmonaire suspecté

ou prouvé non à petites cellules.

Herder (2003) a examiné 164 patients. La période de l’étude s’étend d’août 1997

à juillet 1999. L’examen IÉP était justifié par la prèseice d’anomalies

radiologiques non concluantes suite à l’examen conventionnel chez 112 des 164

patients. De ces 112 patients 76 (68 %), ont eu un examen TÉP positifs, dont 6$

se sont avérés de vrais positifs, donc 89 ¾. Des 36 considérés négatifs, 34 étaient

de vrais négatifs et 2 de faux négatifs.
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Dans la même étude, une enquête a été réalisée auprès des médecins qui ont

référé des patients. Les réponses concernent 110 patients. Les médecins référant

sont surtout des pneumologues,(76 %) et les autres oncoloues (7 ¾), internistes

(6 ¾), radiothérapeutes (6 9/), neurologues (3 %) et chirurgiens (1 %). Ils

pratiquent dans 2 1 sites différents incluant des universités et des hôpitaux

communautaires. Selon les médecins, les résultats de la TÉP montrent

rétrospectivement que le choix de traitement prévu n’était pas le plus apl)roprié

pour I patient (0,9 %), que la TÉP n’a eu aucune influence sur le choix chez 16

patie;rts (14,5 ¾) et na pas modifié le choix de plan de traitement, mais a plutôt

conforté ce choix chez 42 (38,2 ¾). La TÉP a contribué à modifier le plan de

traitement mais d’autres facteurs étaient tout aussi ou plus importants chez 2 t

patients (1 9.1 ¾). Finalement, la TÉP a fourni une information importante

entraînant un changement de traitement pour 30 patients (27,3 %). Donc, dans

cette étude, l’utilisation de la TÉP comme technologie complémentaire améliore

la prise en charge du patient dans pltts de 25 ¾ des cas présentant des résultats

cliniques non concluants avec suspicion de cancer pulmonaire non à petites

cellules. Une autre étude (Gopalan, 2002) rapporte que chez 53 patients atteints

de cancer du poumon pour lesquels une chirurgie était prévue, l’information

apportée par la TÉP a amené le chirurgien ou le pneumologue à revoir sa

décision et à annuler la chirurgie pour 33 ¾ des patieits.

Des études montrent que la TÉP aide à préciser le diagnostic lors de la détection

de nodules pulmonaires (Cooper, 2002 et Muiihy, 2002). Aussi, plusieurs études

présentent la TÉP comme une technologie complémentaire au processus régulier

de diagnostic dans les cas de cancer du poumon et que son utilisation permet de

prévenir certaines interventions et, de ce fait, de diminuer les coûts (Habeilon,

2001; Kosuda, 2002; Weng, 2000).

LAÉTMIS avait par modélisation étudié cette approche dans le cadre du cancer

du poumon. Son résultat prédisait une diminution estimée à 12 % des
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interventions chirurgicales tout en prolongeant la survie des patients de trois

fllois.

D’autres auteurs, tel Gould, estiment que la TÉP n’est pas un examen de

première instance. Elle doit être utilisée de façon sélective selon les résultats des

tests préliminaires et certains critères reliés à des facteuts de risques comme

l’àge, le tabagisme, l’histoire de cancer, le diamètre du nodule, la localisation

dans le lobe supérieur, l’analyse de régression logistique et le résultat discordant

du TDM (Gould, 2003).

Selon les analyses des protocoles établis, un plan de traitement du cancer

pulmonaire inclut souvent la réalisation «une chirurgie. L’utilisation de la TÉP

permet parfois d’obtenir un complément d’informations qui modifiera les

connaissances sur le stade du cancer et entraînera des changements dans le

rocessus thérapeutique (Vesselle, 2002 Van Tinteren, 2002). L’étude de Van

Tinteren est randomisée et comprend 188 patients. Elle poile sur la réalisation de

thoracotomie lors du processus d’investigation du patient Elle vise à examiner la

possibilité de prévenir une intervention chez un patient ayant une tumeur

bénigne. L’étude conclut que, bien que la TÉP n’élimine pas toutes les chirurgies

inutiles, elle en diminue le nombre d’environ 50 %.

De plus en plus de littérature porte sur le thème du changement thérapeutique

dans le processus d’intervention en cancérologie. La TÉP est vue comme une

technologie pouvant jouer un rôle important. Les études sont réalisées sur

quelques années. Il faut noter qu’en cancérologie, souvent, ce sont des patients

dont le pronostic varie selon le stade de la pathologie au diagnostic. Par exemple,

dans le cas du cancer du poumon (AÉTMIS, 2001), il est essentiel d’identifier

par l’histopathologie un cancer pulmonaire à petites cellules (Chin, 2002), qui

représente environ 20 % des cas et dont la survie à cinq ans est de moins de I %,

d’un cancer puhnonaire non à petites cellules (CPNPC). Le tableau 12 présente
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la survie à cinq ans en fonction du stade loi-s du diagnostic pour le CPNPC et le

cancer du sein (Sainsbury, 1994):

TBI.Eu 12 RELATION ENTRE LE STADE PATIIOIO(;IQUE AU I)TACNOS’I’JC ET LA SURVIE
(AETMIS, 2001 ET S.uNsBURv, 1994)

—

—-

%dcsitrvicacinqans - I
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I 607t)
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Ii 3t) i 51) 71

lit 5 i 3t) 4

IV Moins dc 2 1 )

La survie est nettement différente selon le stade au diagnostic et le type de

cancer.

CANCER COLORECTAL

L’élément déterminant, pour l’utilisation de la technologie de la tomographie par

émission de positrons, semble être l’identification des patients qui peuvent

bénéficier de l’examen de la TÉP. L’étude de Desai (2003) présente le scénario

où 114 patients consécutifs, de décembre 1998 à août 1999, atteints d’un cancer

co lorectal récurrent avec augmentation de l’antigène carcino embryonnaire

(ACE), sont examinés selon le protocole d’investigation standard. De ce nombre

72 (63,2 %) sont identifiés comme non candidat à la chirurgie. Donc, 42

(36,8 %) pourraient potentiellement bénéficier dune intervention chirurgicale.

Api-ès analyse des informations obtenues grâce à la TÉP des 42 patients, il n’y en

a plus que 25 (60 %) qui répondent aux conditions pour la chirurgie. Ainsi, 1 7

(40 %) patients présentant des atteintes pathologiques révélées par la TÉP ne

seront pas opérés. Une autre étude, poi1ait aussi sur le cancer colorectal

récurrent, estime que la TÉP peut amener des modifications du plan

thérapeutique chez 59 % des patients (60 patients sur 102) (Kalff, 2002).
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LES BESOINS POUR LE QuÉBEc

Il est difficile d’évaluer précisément le nombre de personnes qui pouti’aient

bénéficier de la TÉP. Pour estimer la clientèle potentielle, il faut connaître le

nombre de patients diagnostiqués avec la pathologie d’intérêt pour lesquels les

conclusions suite aux analyses standards d’investigation ne sont pas concluantes.

Certains patients, selon le stade de la pathologie ou encore l’évidence des

résultats, ne sont pas candidats à la TÉP.

Les plus récentes données publiées sous le titre Statistiques canadiennes sur te

cancer (http://v.cancer.ca) intègrent les résultats du document québécois

Fichier des tumeurs du Québec qui présente les nouveaux cas de cancer pour

l’année 1998 (Santé Canada, 2002). Au Quéhec, 33 765 nouveaux cas de cancer

ont été répertoriés. Dans la grande majorité des cas, le diagnostic est posé suite à

l’exarnèn d’un spécimen obtenu par biopsie ou cytologie. Les cancers de ta peau,

autres que les mélanomes, sont exclus de ces données. Ce sont des cancers assez

fréquents et difficilement répertoriés, étant généralement traités avec des services

ne nécessitant pas d’hospitalisation ou d’ analyse de spécimens bio logiques

(Gvt Qc, 2002).

Les nouveaux cas de cancer identifiés en 1998 sont présentés dans le tableau 13.

Ce sont les types de cancer qui pourraient éventuellement bénéficier d’un

examen de TÉP. Il est difficile d’identifier la proportion des patients dont les

résultats de l’examen modifieraient le plan thérapeutique ou la prise en charge.

Le patient, candidat pour une chirurgie, serait éligible à la TÉP. L’objectif de

Fexamen est de s’assurer que la cible chirurgicale représente l’élément unique de

la pathologie et qu’il y a absence de métastase ou de masse secondaire.
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TABLEAU 13 NOUVEAUX CAS DE CANCER AU QuÉBEC SELON LE FIChIER I)ES
TUMEURS DE 199X

C1M-9
Personnes atteintes du cancer

Femme F Homme Total

2064 2 14 424g

693 K14 I 507

224, 2O 432

I 997 3 671 5 66

4 05 22 4 27

- 23( 4
- 712

10013 731 17394

Donc, un pourcentage de ces patients pourraient se faire examiner par la TÉ?. En

plus d’identifier le nombre de nouveaux cas, il est possible de connaître la

consommation de services pal- les patients hospitalisés.

Les données de consommation proviennent de MED-ÉCHO, une base complétée

par les établissements. Elle réfère aux patients hospitalisés. Ce sont des épisodes

de soins. Un patient peut être représenté plus d’une fois puisque les interventions

diagnostiques peuvent être répétées. Les données de production sont en relation

avec les codes utilisés pour rémunérer les médecins selon les actes réalisés. Un

patient peut recevoir plusieurs examens au cours d’une période de temps donnée.

Une estimation peut être faite en examinant le nombi-e de patients atteints de

cancer ayant des traitements de radiothérapie. Le tableaci 14 montre que 16 786

patients en 2000 ont été traités au Québec par radiothérapie. Il y a actuellement

I O centres au Québec traitant chacun de 663 à 3412 patients. Les quatre CHU ont

une activité de 9541 patients soit 56,8 % des 16 786 patients traités au Québec.

Les trois régions universitaires (3, 5 et 6) traitent 13 838 patients ou 82,4% des

cas.

Pathologie ou
Organe atteint

Coloreci al --

-

Lymphonie

TVlelaiioitie

Poun --

Sein

Têle cl COU

Tolal

153-154

-
- 2()0-202

172

162

174
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TABLEU 14 PATIENTS TRAITÉS EN RAI)JO’l’IIÉRAPJE AU QtÉBEC EN 200() (RAMQ)

Région du Québec Etablissement Nombre de patients

01
Centre hospitalier régional dc 655
Ritiiouski

t)2 Centre hospitalier dc la Sagainie 663
Centre hospitalier univcrsilatrc dc 2761
Québœ
Centre hospitalier région ai tic 8X9
Trois-Rivières
Centre hospitalier universitaire tIc 1181
Sherhrookc —

Hôpital TVlaisoflneuVe—Rc)senloni 34121
Centre hospitalier dc 1uiuversi1& 34(14
de Moniréal

06 Centre universitaire de siuiié 2195
MeGiil
Hôpil al général jtii i Sir IVli)IÏ nner’ 8X5
B. Davis

07
Centre hospitalier tics Vallées—de— 741
1’ Outaouais

Total 16 786

Donc, les services de radiothétapie sont présents dans plusieurs régions du

Québec. Aussi, la chimiothérapie est un autre mode de traitement en oncologie.

L’un des codes d’actes de la RAMQ qui permet de suivre une partie de l’activité

est le code 0734. 11 est désigné comme chimiothérapie intraveineuse, soit

injection d’une ou plusieurs substances antinéoplasiques. Ces services sont très

répandus et disponibles à plusieurs endroits. Afin d’alléger la présentation, ce

tableau n’identifie que les centres hospitaliers produisant pius de 5000

traitements annuellement. Ils sont classés selon l’activité rapportée à la RAMQ.

Le tableau 1 5 est utile pour identifier les centres avec une activité importante

plutôt que le nombre de patients traités

T,B1EAu 15 2 rizAITEMEN’r EN CIIIMIOTIIÉRA1’IE POUR LANNÉE 2001(RAN’IQ)

Etablisscment Activité
Centre universitaire de santé McGill-HGM 737))
Hôpital Maisonji cuve-Rosemont 6563
Hôpital du Sacré—Coeur de Montreal 544
Centre hospitalier de l’Université tic Montréal— 5498
Hôtel-Dieu
Hôpital général uifSir Moilimer B. Davis 547X
Centre hospitalier dc l’Université tic Moniréal— 5428
Noire-Dame
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De ces six centres, un seul, l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, n’a pas de

radiothérapie. Trois sont des pavillons de centres universitaires.

Selon MED-ECHO, les patients dont le diagnostic principal est l’un des types de

cancer reconnu pour la TÉP nécessitent près de 23 000 hospitalisations

annuellement.

TABLE1U 16 I’A[IEN[S IIOSPIt’ALISÉS AVEU UN DIA(N()S[IC PRINCIPAL I)E CANCER
RÉFÉRANT AUX INDICArIoNS i»’ LA TEP(APR-DRG)

Pathologie CIM-9 Hospitalisation

-

ou organe Année
1999-2000 2000-2001 2001-2002

8422 - 8066 - 8223
Colorectal 153-154 6682 6508 6566
Têteetcou 140-149 960 885 874
Mélanome 172 311 269 241 I

_-

_---.

Hodgkinou
200-202 2606 2413 2290iyrnphorne -

—

Sein 174-175 5285 5129 4799
Total - 24266 23270 22993

La TÉP devrait diminuer le nombre d’hospitalisations en identifiant les patients

atteints de cancer pulmonaire ou colorectal pour qui la chirurgie serait

in appropriée.

Par l’identification des nouveaux cas de cancers, selon les sites pathologiques, il

est possible d’estimé le nombre de patients poteitielleineiit candidat à un examen

TÉP. Tandis que les données, concernant les patients traités en radiothérapie et le

nombre de traitements de chimiothérapie, permettent d’identifier les centres

hospitaliers les plus actifs en oncologie.
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Aftn de préciset le poids économique de cette technologie, elle sera comparée au

TDM et à l’IRM.

CojP1w..isox ENI’RE iE TD1t, t.,’IRI1 rr LA TÉP

La TÉP, tout comme le TDM et l’IRM, est une technoÏoie d’imagerie médicale

nécessitant un équipement dispendieux, des ressources humaines spécialisées et

des ressources matérielles importantes. Les tableaux 1 7 et 1 9 présentent des

coûts reliés à l’achat et à l’installation des équipements. Il est considéré que ces

équipements ont une dutée de vie utile de dix ans. Les coûts des équipements et

de leur installation se réfèrent au marché québécois Les coûts de construction

sont déterminés à partir de situations iéeÏles.

Le scénario présente une décroissance linéaire sur dix ans. Pour ces équipements

les coûts à considérer sont l’acquisition, la construction et l’installation. Les

coûts de fonctionnement incluent le contrat de service sur l’appareil, les

ressources humaines (secrétariat, services techniques d’entretien et les

techniciens) et les ressources matérielles (fournitures et mises à niveau de

l’appareil) et les coûts indirects (entretien des espaces et des bâtiments).

Pour établir la productivité dune caméra, en tenue d’examens par année, il faut

considérer deux facteurs : le nombre annuel de jours de production et le nombre

d’examens produits par jour. Pour fin de standardisation, le scénario de

production de 1500 examens de IÉP annuellement est retenu soit 250 jours à 6

examens par jour.
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TAnhiAu 17 COÛT DE PRODUCTION D’U EXAMEN RElIÉ À i’Éuwrirr’r

Paramètre Coût en dollars
ledmologic TDM IRM — TÉF
Équipement 1 500 tH)t) 2 500000 2 000000
tiistatlation 201 00(3 1 2(3(3(3(3)) 201) 33(3))

‘Total 1 70t) OOt) 3 7(30 000 2 20t) 000
oût annuel I 7t) (HIt) 37(3 000 220 000
Examens pmdmls i’u- aimée 500(3 3500 1500
Coul par examen 34 106 147

Les budgets de fonctionnement (personnel et fournitures) présentés pour la

production des examens en TDM, IRM et TÉP au tableau 1 8 sont les budgets

alloués par le ministère de la Santé et des Set-vices sociaux à un centre

hospitalier. Ce financement débute avec l’autorisation d’effectuer des activités

cliniques.

TABLEAU JS COÛt’ I)E PROI)UCTION I)’UN EXAMEN RELIÉ AU FNCTIONNEMENT

Paramètre Dollars
Tecimologie TDM IRM TEP
Fonclioimeinuit 3KO 000, 600 00t) 370 000
Examens produits par aimée 5000’ 3500, 1500
Coût par eainen 76 1 71 247

Ces coûts représentent les conditions actuelles de fonctionnement. Pour la TÉP,

il faut ajouter le coût du produit radiopharmaceutique émetteur de positrons.

Deux éléments sont à considérer, soit l’acquisition et le fonctionnement du

cyclotron pour produire le PREP.

TAB;,K\u 19 Bt’DCE’t’ REQUIS POUR L’ACQU 151 l’ION ET L’INS’UAI,I. V[B)N I)’UN CYC’IÂ)’1’RO ET
I)’U LABoRATOIRE

Paramètre - Dollars
Cyclotron 2 000 000
Laboratoire 300 000
Installation 1 ((00 000
Total 33(31) 000
‘Coût annuel 330 000
Production aimuelle de dos] 1500
Coût par dose

-

220
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Ainsi, la production d’une dose de ‘5FDG nécessite un investissement en

équipement équivalent à 220 $ par dose. Le budget de fonctionnement requis

s’élève à 233 $ par dose.

T1aiiu 20 BUI)(;ET J)K Ft)NC1iONNEsiENT D’UN CYCLOtRON

Paramètre Dollars
Coniri dc service (6%) 12)) 00(1
Opérateur 7)) ()t)0,
Techuiicieti L —°
RacÏioch i inisi e (1 elnps partiel) 3 t) ()t )t)
Radiopliannacien () 00()
Total 35t) Ot)t)
Production annuelle de d)se

—

I Sot)
Coût par dose 233

Ainsi, le coût d’une dose de 18FDG produite au Québec est estimé à 453 $.

TAIWEAu 21 2 COût DE PRODUCTION D’UNE DOSL DE 15FDG

Paramètre Dollars
quipeineiI1 22()
Fonetiotnienieiî 233
Tolal

- - 453

Le coût d’un examen d’imagerie médicale selon chaque modalité est représenté

dans le tableau 22. Le tenie N’A est utilisé lorsque le coût est non applicable à la

modalité.

TIwE\u 22 t coût D’UN IXAMEN

Paramètre Dollars
Technologie ] TDM IRM TEP
Equipemetit

- 34 106 1 4T
Fonctionnement

- 76 171 247
Coût (t’dllle dose (le FDG NIA N/A 453
Total - - 110 277 - 47

Si le coût de l’équipement est exclu et que seulement les coûts de

fonctionnement sont considérés, pour établir le coût de production d’un examen

et établir le budget d’un centre de production, il faut prévoir l’allocation de 76 $
pour un examen de TDM, 1 71 $ pour l’IRM et 700 $ pour un examen TÉP. La

TÉ? est considérée une technologie dispendieuse. Ainsi le coût d’un examen

TÉP représente le coût de 9.2 examens de TDM ou 4.1 examens d’IRM.
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Le tableau 23 présente la production d’examens d’imagerie médicale pour la

période des années 1996 à 2001. En 2001 au Québec, il y a eu une production de

492 559 examens de TDM et 69 5 18 examens d1RM

TBIiu 23 : CT1TFI F TÉP, M i’u TDM l)1 1996 À 2001 (RAMQ) Il’ POP1LAflON J)U
QuÉnru (Msss, 2000)

iodaIité
- Année

-

1996 197 - - 199% - 1999 J 20t)i 2001
TÉP 31 44! 31 57% 1234 1405
IRM 34461 355%6 394%5 47372 59536 6951X
TDM 302 %37 322 084 349 641 39% 203 448 071 492 559
Population 7 2i5 T302 7 i994 345 35 7 37ïT65 7399 93

Les données de la TÉP dans le tableau 23, pour les années de 1996 à 1998,

représentent l’activité clinique générée par le CUSM-IN. En 1999, le CHUS-f a

reçtt l’autorisation de produire des examens cliniques.

Les trois figures qui suivent permettent de visualiser la progression de l’activité

selon chaque modalité. Ainsi, la TÉP était disponible dans un seul centre

hospitalier avant 1999. Ce centre réalisait surtout des activités de recherche.

Depuis, un centre produit des examens cliniques. Le tableau 23 contient les

données ayant servies à la réalisation de ces figures.

Figure 1: activité en TÉP 1996 2001

Activité en TÉP

1500 ----. —

w
E —

1000 - =______

-

500 ---—--—--

-

E
o .. ..-.

D1996 D1997 01998 01999 02000 02001

La production d’examens d’IRM a un peu plus que doublée pour la période de

1996 à 2001 passant de 34 461 à 69 5 18 examens.



Figure 2 : activité en IRM 1996 2001
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De 1996 à 2001, l’activité en 1DM s’est accrue de 63 %. Pendant la même

période de temps, la population du Québec augmentait de I ,7 % passaffi de

7273 993 personnes à 7399 931.

Figure 3 activité en TDM 1996 2001

Le premier TDM a été mis en service en 1973 tandis que le premier IRM l’était

en 1988. Afin de mieux comprendre le cycle cFammentation de l’activité, le

déploiement des appareils sera examiné.

Voici, au tableau 24, le nombre d’appareils selon les années d’autorisation

d’ouverture accordée par la RAMQ. Le développement se fait par vagues

Activité en TDM
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représentées par les plateaux. Depuis 1998, les investissements sont plus

fréquents.

T,B[i1u 24 t AI’pREIIs MIS EN FONCTION (RAMQ)

Annéc Nombre
cJ’aiparciIs

IRM TDM
19%9 - - 36
199)) 3 43
1991 4 47
1992
1993 6 53
1994 7 53

--1--- ----i---1—---
1996 H) 5%

r 5%
199% 11 61
1999 16 66
2t)Ot) 17 6% -

2001 2)) 74

Il est à noter que la production d’examens d’IRM double de 1 996 à 2001, mais le

nombre d’équipements a également doublé.

Fiurc 1 : nomtwc (I’appateilS d’IRM 19X9 i 2001

Pour le TDM, l’activité en examen augmente de 63% et le parc technologique

s’est accru de 28 %.

Déploiement de I’IRM

2(1

II)

C1989 C1990 D1991 C 1992 1993 C 1994 C1995 C1996 11997 D 1998 C1999 C2900 D2001
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Fi2ure 5 nombre d’appareils dc TDM 1989 m 2001

Il est parfois difficile d’établir un lien de cause à effet entre un acte diagnostique

et son impact sur l’évolution du patient. Beaucoup d’interventions thérapeutiques

et même psychologiques (Maunsell, 1995) peuvent influencer le devenir et la

survie. Dans le cas d’une technologie diagnostique lourde et complexe, il est

difficile d’effectuer des études randomisées similaires à celles réalisées pour le

médicament. Les investissements physiques requis pour les médicaments ne se

comparent pas aux installations nécessaires pour une technologie comme la TÉP.

La façon d’apprécier la rentabilité d’un investissement est d’évaluer les résultats

obtenus en fonction de l’effort fourni. Dans le cas de la TÉ?. une sélection

efficace des patients peut améliorer les résultats des études coût-efficacité

(Menzel, 2002). À défaut de données précises, la modélisation est souvent

utilisée pour apprécier les coûts. Les données probantes sont difficiles à obtenir

(Sheldon, 1996).

Ainsi, selon le scénario retenu, le coût de production d’une dose de ‘FDG est

estimé à 453$. Il est possible de faire varier dans un intervalle réaliste plusieurs

paramètres qui ont servi à définir ce coût. Lanalyse de la sensibilité pour

ES’FIMX[I()X I)ES RESSOURCES MONÉTAIRES REQUISES
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mesurer la validité et la robustesse de l’estimation économique pourrait examiner

les paramètres suivants

- la puissance et la capacité de production du cyclotron

- la durée de vie utile du cyclotron (10 à 25 ans)

- les coûts de construction varient selon le type de cyclotton et le blindage

requis

- les exigences pour se conformer au statut de la réglementation du laboratoire

de synthèse

- le calcul de l’amortissement

- le calcul des coûts reliés aux emprunts

- le calcul des pertes entraînées par le choix d’investir dans ce secteur au

détriment d’un autre

- le nombre de doses produites par jour

- le nombre de jours de production.

Quelques exemples du coût d’une dose de uFDG selon différentes sources

permettent d’apprécier ces faits. Pour fins de comparaison en dollars canadiens,

il est considéré (Le Soleil, 2003-l l-06) qu’un euro vaut 1,5245 dollars

canadiens. Un dollar américain équivaut à I ,3324 $ canadien. Dans le rapport de

l’AÉTIVIIS, les données font état de la situation avec le cyclotron sur le site. Ceci

correspond au terme production dans le tableau 25 et le coût d’achat réfère au

site sans cyclotron. Dans le document de Ï’OMA, ce sont différents scénarios de

production et de vente. Les centres hospitaliers québécois ont présenté des

scénarios avec production de 1FDG avec des coûts variant de 60 à 350 $ et des

scénarios d’achat à 600 $ la dose. La consultation de publication de données

primaires et même de document de synthèse donne l’impression de comparer des

choses différentes d’une étude à l’autre. L’étude de Berger (2003) présente des

variations importantes des coûts. Ainsi, une dose achetée (566 $) par un site sans

cyclotron coûte 2.83 fois une dose produite (200 $) sur un site avec cyclotron. La

comparaison des coûts moyens ne reflète pas le même ratio mais un facteur de

1,17 (704$ et 821 S).
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T\iwiAu 25 coCi D’UxE DOSE J)E SEI,O I)IFFÉRENTES SOURCES

Coût d’une dose de FDG
Source Monnaies Dollars CAN

H.
AETMIS

_____

Production 35t)
Achat - 451)
OMA
Production 35
Ach al I t
Québec

-

j
Production 60—3 5))
Achat 6ttt)

Berger
:procluc)joii 15t) -922S US 200-122
Moyeune 52S US 704,
Achil 425-11555US 566-1539

Moydnnc 6165 US 521
Keptiler
Production 475-70t)S US 633-933
Lissak

Achat 650-7505 US 566-999

ÇEDIT
Achat 432 e - 576
Kiose

Achat 257 E 342

Les études économiques (Lissak, 2000, Keppler, 2001 et Conti, 1994) montrent

des variations importantes dans l’estimation du coût d’une dose de ‘5fDG. Les

éléments considérés dans une analyse de sensibilité peuvent expliquer une pallie

de ces variations. Il est évident que la détermination du coût unitaire varie selon

les prémisses économiques déterminées.
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PARALLÈLE ENTRE LE DÉPLOIEMENT DE L’IRM ET DE t TÉP

En 1988, un premier appareil d’IRM était installé en clinique au Québec. En

1991, le MSSS a étudié l’éventualité de diffuser cette technologie (PelTy, 1991).

Au moment de l’étude, 8204 examens étaient réalisés au Québec. Trois appareils

étaient en fonction et trois autres avaient été autorisés. Dans le cas de la TÉP,

actuellement, un appareil est en production clinique depuis 1999. Environ 1400

examens ont été effectués en 2001. Trois autres appareils sont utilisés en

recherche.

Les premières indications de l’IRM concernaient les examens en neurologie et en

neurochirurgie. Au début, 90 % des examens étaient demandés pour la tête, le

cou et la colonne. En 1996, cette proportion était de 79,7 % et, en 2001, de

70,5 %. Il y a de nouvelles indications. C’est parfois ce qui se produit lorsqu’une

technologie devient plus accessible et plus reconnue.

Selon le rapport de l’AÉTMIS, la TÉP est utilisée au CHUS-F en grande

majorité pour des patients non hospitalisés. Mais, les patients exammés au

Québec nécessiteraient plus de soins hospitaliers que ceux examinés en France.

En France, 95 % des patients examinés en oncologie y ont accès sur une base

ambulatoire. Ces données sont présentées dans le tableau 26.

TjBI,EAu 26 STATUT I)KS PATIENTS

Statut CHUS-F Francc

Aiiihutaloirc I ,5 % 95 %‘

Hospitalisé 1 X,5 5 %

En comparant trois sources, les données du tableau 27 indiquent la proportion

des examens réalisés selon le type d’activité produit à l’aide de la TÉP

(Auntrninnie, bulletin 57918, AÉTMIS, 2001 et Bourguet, 2003). L’oncologie

est le principal secteur d’utilisation de la TÉP.



TBLEAu 27 PiVI’IENTS EXAMINÉS p,R ii TÉP(Ar NÈMINNIE, BULLETIN 5791 % AÉTM IS
2001 ET BOURGUET, 2003)

Spécialité États-Unis - CHUS-F France
médicale

Cardiologie K % 3% - 0%-
Neurologie 4 % 6 % t) X
Oncologie 88 % 91 % 1 t)t) %.

L’IRM est arrivé sur le marché québécois à un prix qui n’a pratiquement pas

changé sur une période de 12 ans, pour le coût d’un appareil. Toutefois, les coûts

de production en main—d’oeuvre ont augmenté de 25 %.

TBIiAu 2X t ÉVoLU’FION I)ES coCus J)’UNE ‘[EtIINOIÂ)CI E

Paramètre Dollars
I IRM

Aimée - --

-- 1
19911 -- 2003 --

quipemen1 2 50tt 00t) 2 500 (t00
Immobilisation 1201) 000 —— 1 200 0(1(1
Opéralion — -- - 4%t) (100 6tt0 ttt)tt
Production 3 51)1) 3 501)
d’ex unLY1 s
Coût d’un examen I

Avec amfloilisseiiielit 243 277 %47

---.--I

--

-----

Saiis Uflo11i5SeIueu1 t 37 171 700

Dans le cas de la TÉP, il y a plus de variation dans le coût unitaire de l’appareil

car il est relié au type de détecteur. De plus, les compagnies proposent un

équipement beaucoup plus dispendieux, environ 1 500 000$ de plus qu’un TÉP

soit le TÉP-TDM (Townsend, 2001 et Nakamoto, 2002). Les compagnies

d’imagerie radiologique ont acqtiis les compagnies d’imagerie en médecine

nucléaire. Actuellement, il semble y avoir une offensive de ces milieux pour

promouvoir et favoriser un équipement combiné TÉP-TDM.
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PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LA TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITRONS

Compte tenu des modifications, apportées au plan de traitement prévu, suite à un

examen TÉP, surtout pour les patients atteints de cancer pu]monaire non à petites

cellules ou encore colorectal t le premier objectif du déploiement est de rendre

disponible la TÉP aux patients pour les indications avec un statut clinique

reconnu. Compte tenu des variations rapportées dans la littérature concernant les

coûts reliés à la technoloie TÉP t le deuxième objectif est d’évaluer en situation

qtiébécoise les indications jugées potentielles et de valider l’impact de cette

technologie. Compte tenu que peu d’études po1ant sur l’impact de la TÉP sur

l’évolution des patients sont disponibles dans la littérature t il faut répondre aux

questions suivantes pour le contexte québécois. Quelle est la valeur ajoutée de

cette technologie? Quels sont les gains réels ‘? À quel coût? Est-ce qu’il y a des

interventions évitées ? Quel est le gain pour le patielit ? En ternie de qualité de

vie ? De survie ? Quel est le gain pour la population ?

Trois volets sont à considérer dans le plan de déploiement. Le volet équipement

vise à rendre la technologie disponible en tenue de caméra et de PREP. Les

développements technologiques doivent être suivis car ils peuvent modifier les

besoins en tenue de nombre d’appareils. Le volet indications peut modifier les

besoins de production en augmentant le nombre d’examens à réaliser. Les mises

à jour périodiques du CMS seront à suivre. Aussi, l’impact en situation

québécoise sera à préciser. Le volet suivi sera à structurer, Le cancer est l’une

des pathologies les plus fréquentes dans la population québécoise. Il devient très

pertinent d’exarnine;’ les montants investis dans son traitement. Comme peu

d’information est disponible, il est ttès pertinent de documenter le suivi des

patients.

Vt)LEt 1QU1PEMENT

Selon le rapport de l’AÉTMTS, pour une production éventuelle de 15 000

examens les besoins en équipement sont de I O à 12 caméras et de 3 à 4
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cyclotrons. Ceci représente de 13 à 1 6 appareils à deux millions chacun, soit 20 à

32 millions au total. Les coûts de fonctionnement sont de 700 $ par examen,

donc 10 500 000 $ pour 15 000 examens. Le besoin estimé à 15 000 examens

annuels représente un taux de 2 027 examens par million d’habitants. La France

prévoit un appareil par million d’habitants. Une caméra produit environ 1 500

examens par année, soit un taux de 1 500 examens par million. Aux États-Unis,

la production en 2002 peut être estimée à 380 000 examens, ce qui correspond à

1 382 examens par millions d’habitants. À prime abord, l’estimation de

l’AÉT?vflS peut donc sembler un peu élevée.

Bien que la TÉP soit utilisée dans plusieurs types de cancer et que son impact

dans le processus diagnostic soit documenté, ses effets sur le devenir des patients

en terme de survie ne sont pas vraiment connus (Reske, 2001). Comme le

traitement du cancer est l’une des activités importantes du réseau de la santé le

déploiement devrait se faire dans les centres traitants cette clientèle. La

réalisation d’un registre des patients examinés et le suivi des patients

permettraient de préciser les effets des résultats de la TÉP sur le plan

thérapeutique prévu et de documenter l’évolution ries patients.

Par coutre, les PREP à courte demi-vie posent le problème de l’accessibilité et

éventuellement pourrait justifier la concentration ou le développement de centre

d’imagerie avec un cyclotron et quelques caméras. En france, les planificateurs

songent, pour les prochaines implantations de TÉP dans les hôpitaux, à installer

en même temps un cyclotron. Selon eux, cette approche pourrait présenter des

avantages financiers (CÉDIT, 2002).

Comme l’installation et la mise en service d’un cyclotron peut nécessiter près de

deux ans de travail, il serait avantageux «utiliser ceux déjà en place. De plus, il

faut continuer de sinfonner du statut du PREP. Actuellement, la non

disponibilité commerciale du ‘8fDG peut être vu comme un frein au déploiement

de la technologie TÉP. De plus, le personnel compétent peur l’opération des
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cyc]otrons et la supervision des laboratoires est rare et conséquemment très en

demande.

Les conditions de production et d’utilisation des PREP relèvent de Santé Canada

et le statut actuel ne penTiet pas la commercialisation. Le MSSS et le réseau de la

santé auront à décider du mode d’approvisionnement à favoriser. Actue]lement,

aucune compagnie ne peut manufacturer, distribuer et vendre le 18FDG au

Canada. La façon d’offrir le service est de réaliser une étude clinique. Les centres

sapprovisionnent par la production du ‘FDG à partir de leur cyclotron ou s’en

procurent d’un centre producteur dans le cadre d’une étude clinique. Le CHUS-F

a obtenu une autorisation d’examiner 5000 patients. Ce scénario permettrait

d’alimenter les autres centres universitaires et de produire des examens dont les

indications sont reconnues.

Les CHU ont pour mission de dispenser des soins de santé de qualité, de faire de

l’enseignement, de faire de la recherche et de favoriser l’évaluation des

technologies et des modes d’intervention en santé (Carignan, 2002 et Battista,

2003). 11 semble opportun de leur donner le mandat d’examiner, dans le contexte

québécois, cette nouvelle technologie.

J)tI’LOIEMENT PAR PIIASIS

Le plan de déploiement comporte trois phases. D’abord la disponibilité du ‘FDG

est limitée. L’installation de cyclotron requiert du temps. Les ressources pour

procéder à l’acquisition des équipements sont limitées. Afin d’accélérer

l’accessibilité, les caméras sont déployées rapidement rendant la technologie

disponible. Les cyclotrons sont implantés pour rendre le PREP accessible et

permettre la production de molécules de recherche. Ainsi, les besoins de la

clinique et de la recherche seraient comblés.

L’AÉTMIS soulignait dans son rapport les pressions exercées pour déployer la

technologie. Aussi l’OMA, également dans son rapport, présentait le potentiel
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d’économie de cette technologie. Afin de répondre aux demandes de déploiement

et d’examiner le potentiel d’économie en situation québécoise, il a été proposé de

procéder au déploiement par phase.

I’IIASE I

La phase I rend disponible la TÉP pour l’ensemble du Québec. Elle permet

l’étude de l’impact de la technologie sur les plans de traitement des patients en

oncologie. Elle permet d’examiner des indications avec un certain potentiel

clinique et d’évaluer la pertinence de reconnaître les conditions de son utilisation

au Québec. Comme les centres universitaires, CHUS-F, CHUM, CUSM et

CHUQ, regroupent un grand nombre d’experts, il est pius facile d’y trouver les

ressources requises.

PHASE I]

La phase 11 permet d’accélérer le processus de déploiement. Les centres ciblés

sont, géographiquement, à proximité des centres universitaires. Des

développements technologiques pouffaient modifier le plan de difftision. Des

détecteurs pour caméra plus performants pouffaient diminuer le temps d’examen

et la dose de 1XFDG requise. Les centres seraient plus productifs. Comme près de

90 ¾ des patients sont ambtiiatoires ceci poulTait justifier, dans les villes à forte

densité, une concentration de la production et diminuer le nombre de caméras à

installer. Le nombre d’heures et de jour de production pourrait être revit Les

centres hospitaliers de cette deuxième phase sont le centre hospitalier

universitaire pédiatrique soit l’Hôpital Sainte-Justine (HSJ), et certains centres

hospitaliers de Montréal l’Hôpital du Sacré-Coeur (HSC), l’Hôpital général juif

sir Mortimer B. Davis (HGJ) et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HIVER) et un

de Qttébec soit l’Hôpital Laval(HL) dont la mission justifie l’ouverture d’un

service de TÉP.
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PhASE III

Advenant la décision de rendre la TÉP accessible sur l’ensemble du territoire

québécois, la phase III devrait se réaliser rapidement cal- elle complète le

déploiement de la TEP en assurant le service dans les centres régionaux de

radiothérapie. L’objectif du déploiement est de rendre accessible la technologie

en assurant une qualité de service. Les centres régionaux visés sont les centres

offiant des services de radiothérapie, soient le Centre hospitalier régional de

Trois-Rivières (CHRTR), le Centre hospitalier de la Sagamie (CHS), le Centre

Hospitalier de la Vallée-de-l’Outaouais (CHVO) et le Centre hospitalier régional

de Rimouski (CHRR).

Il y aurait un cyclotron à Sherbrooke pour desservir le CRUS-F, le CURTR et

I’HSJ. Un deuxième à Montréal pour le CHUM, l’HMR. l’HSC, le CHVO, le

CUSM et I’HGJ. Finalement un troisième serait installé à Québec pour le

CHUQ, l’HL, le CHRR et le CI-IS. Si requis, un quatnème sel-ait localisé à

Montréal. Selon ce scénario, à la fin du processus, il y aura quatre cyclotrons et

1 3 caméras au Québec. Ainsi chacun des dix centres de radiothérapie aura un

équipement de méme que le centre universitaire pédiatrique et deux centres

impliqués en oncologie, l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et l’Hôpital LavaI

de Québec.

Ce scénario est relativement confonne en ternie de volume et d’équipements aux

recommandations de IAÉTMIS qui prévoyait 10 à 12 caméras et 3 à 4

cyclotrons. Le nombre de patients est difficile à définir car les patients sont

sélectionnés selon les résultats de l’investigation clinique standard.

L’ Association Canadienne de médecine nucléaire estime que les besoins pour le

Canada sont de 41 caméras et 13 cyclotrons (SkeÏIy, 2003). Comme le Québec

représente environ 23 % de la population canadienne, selon cette approche, il

semble qcte 9 caméras et 3 cyclotrons seraient requis pour desservir la

population. Ces données peuvent varier selon les critères d’allocation retenus.

Ainsi, dans une situation ou la population est concentrée, un nombre moins
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important d’appareils peut être requis. Au Québec, les services de radiothérapie

sont accessibles à plusieurs points de services et comme la TÉP accompagnera

ces centres, il y auta un besoin plus important d’appareils. La notion de 9

appareils serait atteinte si les services en milieu de forte densité étaient offerts

sur des heures étendues.

Le tableau 29 représente une synthèse du déploiement en terme d’équipements et

de budet de fonctionnement.

TABi,E1t 29 Esriivriox I)FS RESO1%S Pt)tR LI DIPIOIKX1IN’[ I)F LA TÉP LX TRoIS AXS
POUR L’ENSEMBLE DU QuIBIu

Equipeineni acidil ionn cl: I t) eainras cl 3 cyclol tons

- Invutitiuii en cqulpunLnl I 9t Itt t tOt)
Budget de )bnetiomiem.ii : C’ont d’un examen Nomnhte U’ exattiemis ToI al

Phase I - - 70t) 500)) 3500000
Phase Il - 700 6 000 4 20)) (t00
Phase III — 70)) 4 00t) 2 00 000

J’olal

_________________________

15 000 I t) 50)) 00t)

Les équipements pour produire 15 000 examens de TÉP représentent un

déboursé de 22,0 M$ et un budget de fonctionnement réculTent de 10,5 M$. Le

budget de fonctionnement pou;a être revu périodiquement en fonction des coûts

de production du ‘‘FDG et des nouvelles indications d’utilisation.

À ces montants, il faut prévoir si nécessaire l’achat et l’installation de deux

cyclotrons et les laboratoires pour un montant additionnel de 6,6 M$.

Éventuellement, un troisième cyclotron avec laboratoire pouffait être requis pour

le Québec et serait installé à Montréal. Donc un autre 3,3 M$ pour un montant

total de 9,9 M$ pouffait être justifié pout les cyclotrons. Ainsi, les coûts en

équipement et en installation totalisent 3 1 ,9 M$.

VoLET INI)ICATIC)NS

Selon ce scénario, les centres universitaires deviennent des sites d’examens mais

également de production du PREP. Des études sur l’impact de la TÉ? et
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l’évolution des patients pourraient être réalisés dans ces CHU. Ces centres

possèdent les spécialistes en médecine nucléaire, radiologie, oncologie,

radiothérapie, chirurgie et médecins spécialistes (cardiologue, pneumologue et

neurologue) pour constituer des équipes muhidisciplinaires pour l’utilisation et

l’évaluation de la TÉP. Des représentants de ces spécialités médicales

composeraient le comité scientifique aviseur. Ce comité pourrait orienter la

pratique de la TÉP au Québec et informer le MSSS du suivi à donner au

déploiement.

Ce comité est requis car, comme le précise le groupe de travail qui élabore des

recommandations pour la pratique clinique en oncologie en produisant des

standards, des options et des recommandations en France, la TÉP est une

technologie émergente. Elle est encore à définir et certaines indications sont en

cours de validation (Bourguet, 2003). Le groupe scientifique aviseur pourrait.

s’inspirer de la Franca Une équipe de 47 experts a examiné 600 rétfrences pour

produire un rapport afin de définir les indications d’utilisation clinique de la TÉP

et les indications à valider ou considérer à confirmer. L’objectif serait de

produire un guide pour le Québec. Les actions du comité viseraient à rendre

disponible la technologie à ceux qui peuvent en bénéficier tel que souhaité par

certains auteurs (Ballc, 2001). Un suivi des patients permettrait de mieux

connaître l’apport de cette technologie.

Le comité français effectue une veille scientifique et technologique. Au Québec,

les experts pourraient exercer une veille scientifique pour noter les changements

dans les indications et les conditions d’utilisation de la TÉP au Québec. De plus,

il exercerait une veille technologique pour suivre le développement des

équipements comme par exemple les nouveaux détecteurs, les appareils

combinés TÉP-’IDM et les logiciels de fusion d’images. Le réseau d’experts

pourrait structurer les équipes qui éventuellement définiraient l’utilisation de la

TÉP dans le protocole d’investigation d’un patient en oncologie au Québec.
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Compte tenu des indications particulières d’utilisation de la technologie, il serait

opportun d’établir un comité scientirique aviseur composé de représentants des

équipes multidisciplinaires des centres universitaires qui pouffait lors de

rencontre sporadique:

mettre à jour les indications d’utilisation de la TÉP;

‘ définir les conditions dutilisation de la TÉP;

•. prioriser le type de patients pouvant en bénéficier:

•:• assurer une accessibilité provinciale pendant le déploiement;

établir des secteurs de recherche priolitaires.

Ce n’est pas la pathologie qui entraîne nécessairement un examen TÉP. Si les

conclusions de l’investigation demeurent imprécises, il y aura justification pour

réaliser un examen de TÉP. En France, les patients chez lesquels l’état des

connaissances sur la pathologie du cancer ne pe117et pas dobtenir un critère

définitif de bénignité sont évalués par la TÉP (Bourguet, 2003). De plus, comme

vu précédemment, parfois des patients jugés candidats à la chirurgie ont un

examen de TÉP et les résultats font qu’ils ne sont plus candidat à l’intervention

chirurgicale. Les résultats de l’examen de TÉP peuvent modifier le plan

thérapeutique et ainsi avoir un impact sur plusieurs médecins traitant le patient

en oncologie. Ainsi, certains traitements deviennent non requis mais d’autres

peuvent devenir justifiés. Le groupe d’experts pouffait formuler ou proposer des

protocoles d’investigation pour préciser le rôle et l’impact de la TÉP sur le plan

de traitement.

\7011r SUIVI

Actuellement, la surveillance du cancer consiste à identifier les patients

diagnostiqués atteints d’un cancer au cours d’une période donnée, soit l’année

civile. Les patients sont identifiés comme nouveaux cas. Le registre des décès

permet de comptabiliser les personnes décédées «un cancer durant l’année. En

I 99S, les nouveaux patients atteints de cancer du poumon (CIM 162) étaient au
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nombre de 5668. Pour la même année, 5001 décès étaient reliés à cette

pathologie. Ces données ne sont pas assez détaillées pour évaluer l’impact de la

TÉP. Ii faudrait que le stade au diagnostic soit connu, les traitements administrés,

la qualité de vie après traitement et la durée de vie soient documentées.

La création d’une banque d’information, permettant ]e suivi des patients, devrait

être actttalisée. Elle pourrait se réaliser en collaboration avec le Service de lutte

contre le cancer ou un autre groupe actuellement dans l’organigramme dtt MSSS

(POAS, 2003) soit le Centre de coordination de la lutte contre le cancer au

Québec ou le Secrétariat du conseil québécois de lutte contre le cancer. Ceci

pernettrait le suivi des actions posées et la mesure de leurs impacts sur le

devenir et la qualité de vie du patient.

Bien que l’intérêt diagnostic de la TÉP soit reconnu, son impact clinique est à

préciser (CEDIT, 2001). La création d’une banque d’informations permettrait

d’assurer un suivi visant à quantifier l’impact de la TÉP sur le traitement du

cancer au Québec.
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DISCUSSIoN

L’analyse des données présentées jusqu’à maintenant permet de situer les coûts

de la TÉP par rapport au 1DM et à l’IRM. L’implantation ou la diffusion d’une

techno lozie devrait s ‘appuyer sur les connaissances concernant Ï ‘efficacité de

cette technologie, les coûts reliés à son utilisation, le rendement de cette

technoloie et son rôle parmi les services déjà disponibles.

LES DONNÉES

L’évaluation de la technologie se fonde sur les études publiées dans les

différentes revues scientifiques. Le 15 septembre 2003, une techerche sur le site

internet de Pubmed (http :/iwww.ncbi . nim . nih . g ov/entrez/query. fcgi) avec les

mots anglais positmn einiss/on tomographr a recensé 33 50 titres d’articles. La

même recherche, le 29 septembre, rapporte 33 973 titres, soit un accroissement

de 123 titres en 14 jours ou un ajout moyen de près de 9 publications par jour. Le

tableau 30 présente la répartition des titres selon un critère chronologique. Une

sélection générale sans restriction procure un nombre impressionnant d’articles.

(“est pourquoi, lors d’une étude d’évaluation d’une technologie, il est nécessaire

de définir des critères d’inclusion et d’exclusion des articles repérés.

TABLEAU 3f) RÉSULTATS D’UNE REChERChE PUBMED EFFECTUÉE LE 15 sjp’cii’imu 2f)03
AVEC LES MOTS ANGI AIS POSÎ7RON Eî1SSWN 7’OMOGRAI’UY

Année clepuhiicalion I Nombre dc titres

Awmi 199% 1% 713

199% 2447’

1999 2639

2b00 -
- 2%02

2002 2%6t)

2t)03 puiiJf 1569

ToI1 33 %5()
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La donnée de 2003. obtenue le 15 septembre. est patiielle. Ainsi, à partir de

l’observation de 1569 publications en septembre, donc pour 8,5 mois, on obtient

1 85 publications par mois ou une projection de 2 2 1 5 pour une période d’un an.

Figure 6 : évolution du nombre dc Iniblicafions sur la TEP (Pubmcd)

Évolution du nombre de publications sur la TEP
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Dans un article publié en 1994, Altman relate que Babbage, déjà en 1830,

préconisait moins de recherche mais d’une meilleure qualité, c’est—à-dire

abandonner la quantité pour la qualité. En 199$, Klassen soulignait que compte

tenu du volume impressionnant de publications, tant en ternie de nouveaux

livres, près de 17 000 annuellement, qu’en tel-me de revues biomédicales,

environ 30 000, se tenir à jour est une tâche pratiquement impossible. Le volume

de production a probablement favorisé la création d’équipes de chercheurs

scientifiques. Ils effectuent des revues systématiques (Peach, 2002) consistant à

obtenir une vue d’ensemble des études primaires. (‘elles-ci doivent contenir une

description bien définie de l’objectif, du matériel et des méthodes. La

méthodologie doit être claire et reproductible. Aussi, les chercheurs réalisent des

méta analyses, soit une synthèse mathématique des résultats de deux études de

base ou plus portant sur la même hypothèse (Greenhald, 1997). Ces publications

sont de plus en plus nombreuses et augmentent l’information disponible. Dans

ces conditions, comme le soulignait Contandriopoulos (1989), même les plus



73

inductifs des chercheurs sélectionnent ce qu’ils obset-vent. Il en est souvent ainsi

compte tenu de la quantité énorme d’informations disponibles. Il faut trouver,

parmi les études publiées, les plus rigoureuses.

Les agences d’évaluation ne s’engagent pas dans la production d’études de base.

Elles effectuent des revues systématiques à la recherche de données probantes.

Mais, parfois, les informations disponibles ne répondent pas aux

questionnements et ne permettent pas d’obtenir les réponses attendues. Les

grilles et critères d’analyse garantissent un traitement ordonné et systématique

des études mais n’assurent pas de trouver des études contenant l’information

dés irée.

L’évaluation est faite à partir de la littérature dans un temps précis avec un

bagage d’informations qui est déphasé par rapport à l’état des connaissances. À
titre d’exemple, des études publiées en 2002 ou en 2003 se basent sur des

données recueillies de 1 997 à 1999 ou de juin 1 996 à décembre 2000 (Herder,

2003. Desai, 2003 et Zinzani, 2002) et sont soumises pour publication en 2002.

L’évaluation prend quelques mois parfois même un an. L’initiation de la

recherche primaire en milieu québécois dans les conditions réelles pourrait

apporter des réponses aux questions précises. Le CHUS-F produit près de 1400

examens annuellement. Cette production poutTait être analysée et informer

avantageusement les décideurs sur la pertinence de déployer la technologie TÉP.

Les conditions sont probablement idéales pour une analyse selon les

caractéristiques de la pratique médicale québécoise. Une analyse de cette

production pourrait être très précise et permettre de définir les champs d’activité.

Ce travail permet de pousser plus loin la réflexion et de présenter les éléments

que possèdent les CHU pour agir dans l’évaluation des technologies émergentes.

Dans les CHU se retrouvent une concentration élevée de ressources humaines

(médecins, techniciens. ingénieurs, physiciens et phariiiaciens) compétents et

reconnues. Ce sont des centres de référence et de production importants. Ils ont
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des activités cliniques et de recherche supportées pal- des équipes expertes. Aussi,

ils sont des pôles d’attraction pour les médecins formés aux technologies les plus

récentes.

LES ÉTUDES D’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES

Les données primaires ont été analysées par plusieurs groupe d’évaluation des

technologies. Plusieurs rapports d’évaluation ont été publiés. Une revue récente

de littérature des documents publiés sur la TÉP par des agences ou organismes

d’évaluation des technologies de la santé (Narcisse, sans date) présente la

synthèse de rapports produits dans cinq pays t Canada, États-Unis, Angleteiie,

france et Australie. Deux observations fondamentales émergent de cette

analyse: le niveau de preuves en faveur de Futilisation de la technologie est

limitée et il y a divergence entre les conclusions et les recommandations des

rapports publiés entre 1996 et 2001. Elle examine trois des six niveaux

d’évaluation de l’efficacité d’une technologie tel que présenté par Banta (1993)

et Adams (199$) soit la précision du diagnostic, l’impact sur la santé et la

relation coôt-efficacité. Les données des rapports de l’AÉTMIS et de l’ICES

seront considérées.

Concernant la précision des diagnostics, les rapports se résument ainsi, pour

l’AÉTIVIIS, les données probantes sont suffisantes, tandis que pour l’ICES, les

données probantes sont limitées. Considérant l’impact sur le devenir des patients,

l’ICES considère que les données probantes sont limitées et l’AÉTMIS que le

sujet n’a pas vraiment été traité. Concernant le volet économique, les études

concluent pour liCES que les données probantes sont limitées et pour

l’AÉTMIS que les données probantes sont concluantes dans certains cas. Les

rapports ne sont pas unanimes dans leurs conclusions. Il y a des variations

concernant les indications et le niveau d’efficacité de la TÉP.
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La prolifération des articles publiés rend de plus en plus difficile le repérage des

études pertinentes et bien structurées. Il y a. par les agences d’évaluation des

technologies, une production d’études de plus en plus abondante. La variation

dans les conclusions des études risque d’ajouter de la confusion pour les

décideurs. À titre d’exemple, un éditorial représente le type de problématique

vécu par les décideurs (Hojgaard, 2003). Cette publication récente spécifie que,

suite à une étude, la Norvêge n’a pas déployé la TÉP chez-elle. Les autorités

préfèrent que quelques patients soient dirigés vers le Danemark pour obtenir leur

examen. Le Danemark a reconnu l’utilisation de la TÉP. Le rapport d’évaluation

danois, publié en l’an 2000, concluait qu’il n’y avait pas de données probantes

pour reconnaître l’utilisation de la TÉP et que ses effets sur la clinique et les

traitements des patients n’étaient pas démontrés. Le rapport a été publié pendant

que deux systèmes TÉP, offert pat des fondations pri\fées, produisaient des

examens. La technologie fut réexaminée par un nouveau comité. The Danish

National Board of Health, et le nouveau rapport concluait que

- la TÉP était utile en oncologie

- la caméra dédiée était supérieure à la caméra à coïncidence;

— les équipements devraient être centralisés aux centres universitaires

- d’autres données devaient être acquises en favorisant, lorsque possible, des

éttides prospectives.

Pendant ce temps, toujours selon Hojgaard (2003), en Australie douze

indications étaient reconnues et deux en Écosse. De plus dans ce pays, les

conclusions des études précisaient qu’un cyclotron devait accompagner chaque

site TEP.
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Les variations dans les conclusions montrent que l’évaluation d’une technologie

n’est vraiment pas facile. Une technologie diagnostique représente un défi

supérieur. Le lien de cause a effet n’est pas toujours évident surtout lorsque le

paramètre à mesurer est la survie ou l’évolution clinique du patient. Une

technologie poulTait bénéficier d’une évaluation en milieu spécifique. Le

déploiement au Québec, sous différentes phases, permettra d’examiner ]‘impact

de cette technologie dans le contexte québécois.

En France, suite à une analyse de la technologie, la TÉP est considérée comme

incontournable en oncologie. Par contre, elle est requestionnée. Dans le même

document, il est souligné que l’agence hospitalière américaine, le VATAP,

suspend tout achat de TÉP du fait essentiellement du manque de preuves

scientifiques sur cette technologie (CEDIT. 2002). Le VATAP sur son site

Internet .va.gov rappelle qu’ils ont dix TÉP et que cette technologie leur a

permis d’acquérir une grande expérience en recherche. Bien que de plus en plus

de tests soient demandés, les données scientifiques disponibles ne sont pas

claires. Le VATAP considère que l’utilité clinique n’est pas assez démontrée

pour justifier l’achat de d’autres TÉP.

Les variations dans les conclusions apportées par les différents groupes

d’évaluation sur la TÉP laissent croire que les études primaires et individuelles

ne contiennent pas de façon évidente l’information pour statuer sur la

technologie. Les décideurs doivent s’informer auprès des études de synthèse

mais les résultats discordants compliquent la prise de décision. À la lumière des

informations apportées par le rapport de l’AÉTMIS. mais surtout par l’ombre

procurée par les autres rapports et les questionnements encore très nombreux, il

est probablement approprié de procéder avec réserve et de bien définir le rôle de

cette technologie dans le contexte québécois. Il se dégage quelques consensus

dans la littérature c’est une technologie dispendieuse qui peut justifier des

modifications du plan thérapeutique chez des patients sélectionnés et qui peut

éliminer des interventions inutiles. Le gain en terme de survie n’est pas
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nécessairement démontré. Éventuellement, un objectif serait de démontrer

quelles technologies améliorent le diagnostic précoce tout en ciblant mieux les

interventions thérapeutiques. Cette approche permettrait de mesurer l’impact sur

la survie et la qualité de vie du patient.

Il est très difficile, et parfois impossible, d’empêcher le déploiement d’une

technoloiie et la réiuler. Il faut en connaître les avantaies et les limites. En

phase recherche clinique le pourquoi et le comment doivent être définis. C’est

l’étude de l’utilisation en milieu clinique qui permettra d’identifier les patients

qui pourront en bénéficier dans le contexte clinique de tous les jours.

Le statut clinique assure la production mais la réalité se situe dans un processus

évolutif et changeant plus ou moins vite. Généralement, un médecin va acquérir

une formation, il revient au centre hospitalier avec le savoir—faire. La nouvelle

technologie est acquise pat- le centre hospitalier via des fonds de recherche, la

fondation et une paiicipation de l’un des manufacturiers. La production

d’examens commence. Des patients à l’intérieur d’un protocole de recherche

glissent pett à peu de l’activité recherche vers la clinique. Une demande est faite

à la régie régionale pour un financement et elle sera acheminée au MSSS. La

reconnaissance de la technologie consiste à l’allocation d’un budget de

fonctionnement et l’achat et l’installation des équipements requis.

PROPOSITION

Dans le cas de la TÉP, comme l’objectif est souvent de répondre à une

incertitude ou à une difficulté de prendre une décision pour définir un diagnostic,

l’utilisation en contexte contrôlé permettrait de mieux préciser la clientèle

pouvant bénéficier de la technologie.

Une étude permettrait d’apporter un éclairage nouveau. Elle serait constituée de

patie1ts avec des pathologies à un stade pouvant bénéficier de la TÉP. Il faut
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assurer le suivi de ces patients pour connaître l’impact de la technologie. Il faut

évaluer le potentiel de l’information additionnelle sur la modification du plan de

traitement ou le diagnostic. Aussi Fapproche doit prendre en compte la relation

clinicien et patient pour en arriver à l’exploration de l’impact de l’information

additionnelle et de son effet sur la population. Bien qu’en situation québécoise,

le coût de la technologie TÉP en rapport avec la TDM et l’IRM soit présenté, ce

travail indique qu’il faudrait arriver à préciser les avantages pour les patients.

La co]lecte de données se fait suite à la production clinique. Les résultats sont

analysés régulièrement. Ces études assurent au patient l’obtention de services de

qualité. L’approche scientifique permet de quantifier la valeur ajoutée de la

nouvelle technologie. La mesure des tendances se fait en continu. Les résultats

influencent le processus de prise de décision et oriente le devenir de la

technologie.

En étudiant l’évolution des patients, il devient possible de mesurer le niveau

d’atteinte des objectifs du système de santé, soit Farnélioration ou le maintien de

a qualité de vie et l’amélioration de la survie du patient dans des conditions de

vie normale.

Selon la méthodologie en évaluation des technologies, la TÉP est considérée

comme une technologie diagnostique au même titre que les technologies

informant sur les structures anatomiques. L’objet de la TÉP n’est pas d’améliorer

l’information anatomique d’une lésion ou d’une anomalie. Elle informe sur la

physiopathologie. La technologie doit être considérée comme un ajout, un

complément et évaluée comme telle. C’est une technologie utilisée lorsque les

autres technologies ne permettent pas de déterminer une action précise. La

mesure de l’impact est sûrement l’élément primordial pour examiner l’effet de

cette technologie d’imagerie. Les résultats dépendent des critères de sélection

pour justifier l’examen.
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La TÉP, dans les conditions techniques actuelles, se compare difficilement aux

technologies d’imagerie utilisée en radiologie car elle n’est pas une technologie

de première ligne. Adams (1999), souligne que la TÉP n’est pas supportée pour

une utilisation de routine. Elle devrait être utilisée uniquement si elle peut

modifier le plan thérapeutique ou la prise en charge du patient.

Plusieurs publications (Grahek, 2001; Herder. 2003; Menzel, 2002; Desai, 2003;

Bourguet, 2003) présentent la TÉP comme une technologie d’ajout dans des

situations bien particulières. Elle est souvent utilisée en appui pour clarifier une

situation sans décision ou encore pour évaluer les avantages de procéder à une

chirurgie. L’apport diagnostic est variable mais son avantage en tenues d’impact

sur la survie du patient et sa qualité de vie nest pas réellement démontrée.

LAÉTIVflS le soulignait et il semble y avoir peu de changement depuis. Dans

son étude, elle procédait à une modélisation pour les coûts. Le gain en termes de

survie, pour les patients atteints du cancer du poumon, était estimé à 0,3 an ou

environ quatre mois. La TÉP se présente comme un examen de complément dans

la série des tests diagnostics.

Dans les études, les patients sont sélectionnés à partir de critères d’inclusion. En

clinique, il faudra que les médecins déterminent les conditions rendant un patient

admissible à avoir un examen de TÉP. Souvent, une technologie est influencée

par son environnement et sa disponibilité. Les médecins, en quête d’informations

complémentaires, utiliseront la technologie selon leur spécialité, et leur

responsabilité. Dans plusieurs milieux le même médecin spécialiste,

généralement un radiologiste, utilise la radiologie et la médecine nucléaire. Au

Québec, les médecins spécialistes en médecine nucléaire seront les utilisateurs de

la TÉP.

L’évaluation des technologies porte une attention très stricte sur le processus de

sélection et assure une grande rigueur dans l’analyse et la classification des

études. L’évaluation des technologies à partir de la revue de la littérature
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s’adtesse à l’efficacité mais les études coût-efficacité doivent être mises en

contexte et ramenées à un niveau local. L’expérimentation sur place devrait

permettre de définir le gain en fonction de ce qui se fait déjà. Les comparaisons

entre le Québec et les États-Unis sont difficiles cal- les modes de fonctionnement

de chaque système varient grandement. De plus, les variations de coûts dans la

littérature laissent croire que le contexte est important.

Comme pour Ï’IRM, les études sur une nouvelle technologie diagnostique

reflètent des indications précises mais avec le temps le tout se modifie. Les

indications de base s’étendent, modifiant les conditions d’utilisation et la

production augmente. Dans le cas de la TÉP, ceci sera particulièrement vrai si le

coût du ‘fDG diminue de façon importante et si les caméras deviennent plus

performantes en diminuant le temps d’acquisition. Des guides de pratique

favoriseraient une utilisation adéquate des ressources et des soins uniformes pour

les patients.

Comme la survie est très variable selon le stade du cancer au diagnostic. pour

mesurer limpact de la TÉP. il faudra des dossiers détaillés des patients en

oncologie. Cette technologie aura un impact d’autant plus important si elle est

utilisée pal- une équipe multidisciplinaire. Les prescripteurs pouffaient être des

médecins spécialistes en lien avec l’oncologie (Herder, 2003). Les patients

pouvant bénéficier de la TÉP devront être identifiés et être examinés dans un

délai acceptable pour obtenir l’information en temps opportun.

En 1999, le document de l’Ontario Medicat Association tOMA) concluait que la

TÉP pouvait générer des économies de 24 millions. Elle aurait pour effet de

diminuer ou voir même de rendre inutile certaines chirurgies et des examens

généralement réalisés selon le processus de traitement habituel. Les économies

potentielles sont reliées aux interventions chirurgicales coûteuses et parfois

difficiles pour les patients qui seraient évitées. Pal- contre, ces économies

poutiaient être utilisées pour d’autres traitements comme la radiothérapie et la



41

chimiothérapie. Aussi les patients sur les listes dattente pour d’autres

interventions pourraient avoir accès plus rapidement aux soins prévus. En

finalité, il n’y a pas d’économie pour le système de santé.

De plus, l’estimation de 15 000 examens peut rapidement s’élever à 30 000,

voire 45 000, s’il y a utilisation de la technologie plus d’une fois chez le même

patient. Si chaque patient est examiné pour la stadification, réexaminé après

traitement et réexaminé en suivi il y aura rapidement trois examens réalisés par

patielit. Il faut rechercher une situation où l’examen procure vraiment une

information pertinente. C’est probablement l’une des raisons pour laquelle les

systèmes de santé demandent aux utilisateurs de compléter une fiche explicative

et justificative pour chaque patient examiné.

Les examens diagnostics d’imagerie médicale visent à préciser la réalité, à voir le

mieux possible l’état physique de l’anomalie détectée chez la personne

examinée. C’est un appariement le plus fidèle possible. Le patient subit les

examens selon le protocole en vigueur. Ensuite. Fexamen de TÉP est réalisé afin

de vérifier si les conclusions menant à la chirurgie ou au cheminement

thérapeutique ne sont pas modifiées par l’information fournie par la TÉP. Il faut

noter s’il y a modification du protocole thérapeutique ou d’intervention.

La TÉP a encore besoin de validation. Des études à grandes échelles

ni ulti centriques randomisées sont n écess aires. Des sui vis doivent être effectués

pour connaître le devenir des patients et l’impact stir la survie. Donc il faut

connaître la performance de la TÉ? (Reske, 2001). Dans cette étude 533

publications ont été examinées. De ce nombre 122 ont été retenues. Les analyses

ont été réalisées par un regroupement de 5 experts en oncologie, radiologie et

médecine nucléaire. Les résultats sont considérés intéressants mais il semble y

avoir un besoin de confirmer des résultats avec des études incluant plus de

patients.
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Le CHUS-F a examiné près de 3000 patients en trois ans. Il pourrait réaliser une

étude rétrospective en termes de:

- qui a été examiné et pourquoi;

- les pathologies d’intérêt;

- les résultats de l’examen TÉP;

- ses impacts

- le devenir du patient

- analyser les résultats pour confirmer ou infirmer le rôle de la TÉP en milieu

québécois

- identifier la clientèle cible.

En parallèle, il faudrait fi-actionner le code d’acte pour connaître l’utilisation de

cette technologie selon les systèmes anatomiques. Actuellement, le code est

général : tornographie par émission de positrolis. De plus, le nombre d’examens

réalisés par patients (diagnostic), suivi thérapeutique (post radiothérapie ou

chimiothérapie) ou encore stadification ou restadification devrait être disponible.

Les médecins spécialistes en médecine nucléaire, radiothérapeutes, chirurgiens,

oncologues et radiologistes auront sûrement à collaborer pour une interprétation

et une analyse des informations pour avoir une action concertée.

Il sel-ait probablement très pertinent d’établir tin registre afin de suivre

l’évolution des patients et de leur fournir les meilleurs soins dans les conditions

les jlus efficaces et au meilleur coût. Comme le souligne l’AÉTMIS, la majorité

des tests diagnostiques d’usage courant n’ont pas fait l’objet d’une évaluation

formelle et rigoureuse aux plans clinique et économique de la part des agences

gouvernementales. De plus, une fois implantées, les technologies ne sont pas

réellement réévaluées. Des équipements sont ajoutés parce que la demande

augmente. Il se crée des listes d’attentes et, pottr les diminuer, il s’ottvre de

nouveaux centres. La production augmente. Il sel-ait probablement opportun de

procéder à des évaluations afin de structurer un programme d’amélioration de la

qualité des services sous la supervision d’équipes multidisciplinaires.
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En 2004, le Québec devrait avoir 43 IRM. De 1 997 à 2001, le nombre

d’appareils a doublé passant de 10 à 20 et le nombre d’examens a pratiquement

doublé de 35 586 à 69 518. Pendant ce temps, la population passait de 7 302 550

à 7 399 93 1. En TDM, pour la même période, le nombre d’appareils passait de

58 à 74 et la production de 322 084 à 492 559, donc un accroissement de la

production d’examens de 53 % et de 28 % en terme d’appareils. En 2004, il

devrait y avoir 90 TDM au Québec.

En oncologie, le TDM est utilisé pour la planification des traitements en

radiothérapie. Dans ce secteur, l’ajout de la TÉP semblerait parfois apporter des

précisions qui modifieraient le plan de traitement (Grahek, 2001). Ceci provoque

une demande pour l’appareil combiné TÉP-TDM.

Il y a sûrement un intérêt à examiner la technologie TÉP-TDM car en France on

considère que la combinaison de la TÉP et du TDM constitue un bouleversement

des pratiques quotidiennes des services de médecine nucléaire par l’apport

combiné des images anatomiques et fonctionnelles. Cet apport informatif réside,

d’une part, dans l’amélioration de la localisation anatomique des lésions

obtenues par la TDM et, d’autre part, par l’infonnation physiologique (CEDIT,

2002).

C’est un secteur de recherche qui devra être examiné. Beaucoup de travail se fait

sur la fusion d’images. De plus en plus de médecins spécialistes récemment

formés en médecine nucléaire sont familiers avec la technologie TÉP-TDM.

Après leur fonnation, ils reviennent au Québec et demandent d’y avoir accès.

CoNTRIBUTIoN DU MODÈLE ITÉRATIF

Le modèle itératif peniiet d’utiliser une technologie en développement et dont

l’élément actif, soit le ‘8FDG, n’est pas approuvé au C’anada ou à tout le moins
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disponible la technologie. Cette approche permet aussi d’offrir un service à la

fine pointe à l’ensemble du Québec. Ces projets se réalisent souvent sous forme

de partenariat impliquant la compagnie privée productrice de l’équipement, la

fondation du centre hospitalier et l’administration et les médecins du centre

hospitalier. Cette fonnule permet de rendre disponible la technologie pour les

médecins récemment formés. Par contre, cette forme de partenariat élimine le

processus d’appel d’offres généralement privilégié lors d’achat d’équipement

médical spécialisé et lie le centre hospitalier à plus ou moins long terme à la

compagnie impliquée.

Pendant que les indications pour l’utilisation du SFDG en tant que traceur pour

le diagnostic en oncologie se poursuivent, des travaux sur l’utilisation du ‘FDG

comme agent thérapeutique commencent à être publiés (Moadel, 2003). Ce

domaine d’activité pouffait éventuellement justifier le besoin de plusieurs TÉP.

Bien que la TÉP soit justifiée pour certaines conditions, les champs de recherche

sont nombreux. Comme toute technologie diagnostique émergente les prenhières

indications d’utilisation seront circonscrites et relativement bien définies. Par

contre l’évolution de la technologie et son accessibilité accrue modifieront les

indications. L’AÉTMIS reconnaissait des indications par pathologie mais il est

nécessaire d’obtenir le stade pathologique afin d’assurer le suivi et d’évaluer la

pel’tinellce de l’utilisation de la TÉP.
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CoNcLusioN

La participation de l’AÉTIVUS à la création d’unités d’évaluation à l’intérieur des

centres universitaires de recherche est envisagée (Battista, 2003). Dans le

contexte actuel, ceci pourrait faciliter l’obtention d’informations sur la TÉP.

Habituellement, le processus d’analyse d’une étude d’évaluation se base sur la

littérature scientifique. Celle-ci est très variée et de différente qualité. Des efforts

sont faits pour standardiser les études afin d’en améliorer la qualité. Les études

en milieu québécois permettraient de préciser les données économiques.

Même deux ans après le rapport de l’AÉTMIS, les réponses dans la littérature et

les conclusions des analyses ne sont pas claires. Les indications reconnues sont

utilisées dans des conditions précises et restrictives.

La technoÏoie de la TÉP fournit des images anatomo-fonctionnelles et oriente la

médecine vers une approche pal’ pathologie et non plus par spécialité médicale. Il

y aura probablement des ajustements à faire entre les spécialités médicales

comme la médecine nucléaire, la radiologie, les planificateurs de traitement

formés en oncologie, radiothérapie et chirurgie (CEDIT, 2002).

En partant des données du CHUS, il serait possible de réaliser une étude

rétrospective mais dans un contexte québécois. Idéalement, il faudrait une étude

randomisée et prospective. Mais, dans le cas actuel, comme la TÉP est vue

comme un complément et non une technologie de première intention (Bourguet,

2003), il s’agirait de définir les circonstances dans lesquelles la TÉP a apporté

une information significative. Une fois les conditions d’utilisation optimale

définies, il s’agirait de développer le modèle pour une utilisation générale de la

technologie au Québec. Si la technologie doit être régulée, il faut tenter de le

faire sans pénaliser les patients qui peuvent en bénéficier. S’il y a des chirurgies

inappropriées ou à tout le moins questionnables (Leape,l9$9 Maynard, 1994), il
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peut probaNement y avoir des examens diagnostiques inutiles. La prescription

d’un examen à un patient susceptible d’en bénéficier est justifié. La sélection des

patients améliore l’accessibilité et la performance de la technologie.

Il semble que les capacités et les limites diagnostiques de la TÉP sont connues.

Bien que son impact sur la prise en charge des patients peut être important, les

preuves de son intérêt clinique demeurent insuffisantes. (CEDIT, 2002). Comme

indicateur des succès «une intervention, la survie est souvent considérée. Les

études comparatives sur l’évolution des patients et la survie suite à un examen

diagnostic nécessite des suivis à long terme. La réalisation d’un fichier pour les

patients en oncologie permettrait de documenter les résultats des interventions.

Les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. Les dépenses

s’appliquent beaucoup aux derniers mois de la vie. Un article du journal La

Tribune publié en 1986 titrait : Le dilemme de t ‘heure pour les médecins. Des 35

milliards de dollars canadiens dépensés en santé au Canada en 1 986, il y en avait

30% qtti l’étaient pour des patients qui décèdent dans la même année. La

consommation canadienne en santé approchera les 80 milliards en 2003-2004

(La Presse, 2003). De plus, comme le souligne MolTison (2000), 5 % des patients

consomment 45 % des montants alloués à la santé. Les innovations

technologiques concernent surtout le domaine diagnostic alors que les progrès

thérapeutiques sont beaucoup plus lents. De plus, elles génèrent une demande

indirecte car tout se passe comme si chaque nouveau progrès technique créait un

besoin supplémentaire au lieu de se substituer à des techniques anciennes moins

efficaces (Beresniak, 1 995).



La TÉP est peut-être un outil technique qui pouna limiter les interventions

inutiles, mais il faut examiner sur place dans le système de santé québécois son

impact. Selon les coûts élevés reliés à la réalisation de ces examens et la clientèle

visée, le risque d’accroître sans justification raisonnable les dépenses dans les

derniers jours de vie est bien présent. Bien que l’accessibilité des soins et des

services doivent demeurer un droit pour toute personne, une identification des

patients pouvant éventuellement bénéficier de cette technologie devrait se faire

cas par cas.

En somme, malgré les incertitudes sur l’impact de la TÉP à long terme pour le

patient, il semble opportun d’élaborer un plan de déploiement de la TÉ?. Ce plan

tient compte de plusieurs paramètres à préciser

- Le PREP peut changer de statut et devenir un l)rOduit commercial.

- Les compagnies privées installées aux États-Unis ou en Europe peuvent

éventuellement répondre aux conditions canadiennes et produire ou diffuser

le ‘5FDG au Canada.

- Les analyses sont réalisées sur les publications les plus récentes mais elles

représentent un retard de quelques mois ou même années sur la situation

réelle.

- Un développement technologique peut modifier de façon majeure le scénario

de production d’examens en améliorant les capteurs ou en diminuant le temps

d’acquisition d’un examen.

Le plan de déploiement proposé vise à rendre disponible la TÉ? au Québec pour

les indications reconnues. Une pallicipation des centres de recherche et des

experts en recherche clinique est requise. À court ternie, l’évaluation des

technologies se fera probablement en situation réelle dans un contexte clinique.

La démonstration. éventuellement faite dans les centres universitaires. devrait

favoriser le déploiement dans les autres centres hospitaliers.



Cette étude se base sur les données de la littérature mais anticipe que les services

ou unités d’évaluation des technolozies, en élaboration dans les centres

universitaires, en conformité avec leur mandat, assureront la réalisation des

phases études en situation clinique québécoise.

Les études utilisées pour évaluer la performance de la TÉP proviennent surtout

des milieux américains et européens. Les conditions de pratique peuvent varier

d’un pays à lautre. La mise en place d’un processus d’évaluation en milieu

clinique québécois pouirait informer adéquatement les décideurs et favoriser

Félaboration de guide de pratique clinique.
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